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Introduksjon
Takk for at du velger våre produkter og gratulerer med ditt nye
oppladbare høreapparat og lader. Vår innovative ladeteknologi gir
deg større frihet og fleksibilitet, og sikrer at du kan lade
høreapparatene overalt.

For å få fullt utbytte avdin nye lader, ber vi deg lese veiledningen
grundig. Med riktig stell, vedlikehold og bruk, vil høreapparatene og
laderen gi degmange år med forbedret hørsel og kommunikasjon.

Bruksanvisningen inneholder informasjon om hvordan du bruker
laderen. Se bruksanvisningen for høreapparatet for informasjon om
bruk.
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Tiltenkt bruk
Høreapparatladeren er beregnet for opplading avoppladbare
høreapparater. Laderen er bare beregnet for brukmedReSound
oppladbare høreapparater.
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Kunngjøring
Dette produktet samsvarer med del 15 avFCC-reglene og ICES-003
av ISED-reglene. Bruken forutsetter følgende to betingelser:

1. Dette utstyret kan forårsake skadelig interferens.

2. Dette produktet må akseptere enhver mottatt interferens,
herunder interferens som kan fremkalle uønsket drift.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde
grensene for et Klasse B digitalt utstyr ifølge del 15 avFCC-og
ISED-reglene. Disse grenseverdiene er fastsatt for å gi en
rimelig beskyttelsemot skadelig interferens i en
boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan
utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeresog
brukes i samsvar med instruksjonene kan det føre til skadelige
interferens i radiokommunikasjon.

Det gis ikke noen garanti for at interferens ikke vil oppstå i
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bestemte oppsett. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige
interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved
å slå utstyret av og på, oppfordresbrukeren til å forsøke å
korrigere interferensenmed ett eller flere av følgende tiltak:
– Snu eller flytt mottakerantennen.
– Øke avstandenmellom utstyret ogmottakeren.
– Koble utstyret til et annet uttak eller en annen krets enn den

som receiveren er tilkoblet
– Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker

for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens rett til å 
bruke utstyret.

Produktene er i samsvar med følgende offentlige krav:

• I EU: Enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene i
vedlegg 1 til rådsdirektiv 93/42/EEC for medisinskutstyr (MDD)

• GN Hearing A/S erklærer herved at radioutstyr type C-1
overholder kravene i direktiv 2014/53/EU.
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• Den fulle teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på 
følgende nettadresse:
www.declarations.resound.com.

• I USA: FCC CFR 47 del 15, underdel B.

• Andre direktiv og regelverk gjelder utenfor EU og USA. Vennligst 
se lokale lands krav for disse områdene.

• I Canada: denne enheten er sertifisert i henhold til reglene i ISED.

Høreapparatlader av typen C-1 er tilgjengelig i følgende varianter:
ReSound Høreapparatlader (C-1).
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Slik gjør du deg kjent med
laderen
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Sett bakfra
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Kom i gang
Slik plasserer du høreapparatene i laderen
Lad høreapparatene fullt opp før du bruker dem.

1. Sett strømkontakten inn i
strømuttaket og koble ladekabelen
til høreapparatladeren.
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2. Plasser høreapparatreceiverene
inn i receiverrommet. Det høyre
høreapparatet settes inn i
laderommetmed rød fargekoding.
Det venstre høreapparatet settes
inn i laderommetmed blå
fargekoding.

Hvis receiveren har en sportslås, må du være forsiktig når du setter
receiveren inn i receiverrommet.

ADVARSEL:
• Unngå å lade produktet i ekstremt høye eller lave

temperaturer, og ikke bruk laderen utendørs eller i fuktige
områder.

• Høreapparatladeren kan bare ladesmed
strømforsyningen som ble levert sammenmed produktet.
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FORSIKTIG: Kontroller at høreapparatene er tørre før du
setter dem inn i laderen.

Slik lader du høreapparatene
Menshøreapparatene lades vil av/på-lyset på høreapparatet blinke
sakte. Når høreapparatet er fullt oppladet vil lyset lyse fast (ikke
blinke) inntil høreapparatet blir fjernet fra laderen.

Under lading
– blinker.

Når fullt oppladet
– på inntil fjernet.

Når du setter inn eller fjerner høreapparatene fra laderen viser de
fem lysene foran på laderen ladenivå på høreapparatet med LAVEST
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lading. De lyser i 10 sekunder før de slukkes. Hvis høreapparatene
står i laderen vil de fortsette å lade.

Laderindikatorer
Antall lys Batterinivå

• 0–20%

• • 20–40%

• • • 40–60%

• • • • 60–80%

• • • • • 80–100%
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Bytte lader

Sett strømforsyningen inn i
strømuttaket og koble ladekabelen til
høreapparatladeren.

De tre lysene på baksiden av laderen
viser ladenivå på laderen. Ett rødt
blinkede lys viser at batteriet er lavt
ogmå ladesopp. Tre grønne lys
betyr at batteriet er fulladet.

Når laderen er fulladet, kan den lade opp høreapparatene tre ganger
før laderen igjenmå kobles til og lades.
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Antall lys Batterinivå

• Lys blinker rødt - mindre enn 10%
strøm gjenstår

•  10-33% ladet

• •  33-66% ladet

• • • 66-100% ladet

MERK:
• Når du lader høreapparatladeren for første gang, må den

lades iminst 3 timer, selv om batterilysene indikerer at
batteriet er fullt oppladet.

• Det er trygt å la laderen være tilkoblet over natten, verken
batteriene i høreapparatladeren eller høreapparatene kan
overlades.
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Rengjøring og vedlikehold
Slik rengjør du høreapparatladeren
1. Tørk avutsiden av laderenmed en tørr, ren klut.

2. Rengjør laderommetmed en ren bomullsdott.

ADVARSEL: Ikke bruk flytende rengjøringsmiddel til
rengjøring avhøreapparatladeren.

Stell og vedlikehold
MERK: Følg rådene nedenfor for å få den beste
brukeropplevelsen og forlenge levetiden til laderen:
• Sørg for at høreapparatladeren er ren og tørr.
• Tørk høreapparatladerenmed enmykklut etter bruk for å

fjerne fett og fukt.
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Generelle advarsler
ADVARSEL:
• Kontakt flyselskapet for informasjon om transport av

høreapparatladeren.
• Sørg for at høreapparatladeren ikke kommer i kontakt med

varmekilder som varmeovner, mikrobølgeovner og direkte
sollys. Varmen kan deformere huset, skade elektronikken
og svekke overflaten.

• Brukaldri høreapparatladeren på steder hvor det kan
forekomme eksplosive gasser som f.eks. gruver, med
mindre disse stedene er godkjent for brukavhøreapparat.
Brukavhøreapparatladeren på steder som ikke er
godkjent kan være farlig.
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Generelle forholdsregler - ladere
til trådløse høreapparater

FORSIKTIG:
• Når trådløsfunksjonen er aktivert, bruker enheten digitalt

kodede overføringer med laveffekt for å kommunisere
med andre trådløse enheter. Selv om det er usannsynlig,
kan nærliggende elektroniske enheter bli påvirket. I slike
tilfeller tas høreapparatladeren bort fra det elektroniske
utstyret som blir påvirket

• Av sikkerhetshensynmå du bare bruke lader levert av
ReSound.
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Batteriadvarsler for din
høreapparatlader

MERK: Høreapparatladeren din inneholder et Li-Ion-batteri.

ADVARSEL:
• Ikke forsøkå åpne produktet eller bytte ut batteriet. Dette

ugyldiggjør garantien.
• Batteriet er innebygd og kan ikke byttes. Brukavandre

batterier kan innebære en risiko for brann, eksplosjon eller
kjemiske brannsår. Oppladbare produkter må kasseres i
henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler hvismulig.
Ikke kast batteriet som husholdningsavfall eller i åpen
flamme hvor det kan eksplodere.

• Batterier er skadelig for miljøet. Dumå derfor aldri forsøke
å brenne den, men derimot kassere din brukte

20 Batteriadvarsler for din høreapparatlader



høreapparatlader i henhold til lokale forskrifter eller
returnere den til audiografen din.

• Hvis det ytre huset på den oppladbare laderen er ødelagt,
kan de oppladbare batteriene på innsiden lekke. I slike
tilfeller må du ikke bruke laderen, men kontakte audiograf.

• Lekkasje fra batteriet kan gi kjemiske brannsår. Hvis du blir
utsatt for lekkasje fra batterienemå du vaske huden
umiddelbart med varmt vann. Hvis du får kjemiske
brannsår, rød eller irritert hud fra batterilekkasje, må du
oppsøkemedisinskhjelp.
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Advarsel vedrørende lader
ADVARSEL:
• Når du kobler fra strømledningen eller ekstrautstyr, må du

trekke ut støpslet og ikke trekke i ledningen.
• Brukaldri en skadet lader. En skadet eller feilmontert lader

kan gi elektrisk støt eller føre til brann ved brukavproduktet
• Ikke forsøkå demontere laderen da det kan utsette deg for

farlige elektriske støt og ugyldiggjøre garantien.
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Advarsel til audiografer
ADVARSEL:
• Eksterne enheter som er koblet til den elektriske utgangen

må overholde kravene i IEC 60601-1, IEC 60065 eller IEC
60950-1.
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Tekniske spesifikasjoner
Bærbar lader
Størrelser 99,4 x35 x67,5 mm

Vekt 145 gram

Strømforsyning USB strømforsyning, 5 V

Intern strømkilde Opplalidbart litium-ionbatteri, 
3,5-3,7 V, 2600 mAh

Ladetid for internt litium-
ionbatteri i lader

Maks. 3,5 timer avhengig av
utgangspunktet til batteriet

Batteriliv (fullt oppladet, ikke
koblet til strømnettet)

Min. 3 fulle oppladninger av2
høreapparater
Uten høreapparater: 12 måneder

Ladetid for høreapparat < 40° C (104° F): 3 timer avhengig av
utgangspunktet til batteriet

Trådløsfrekvensmellom
høreapparat og lader

2,4 GHzog 333 kHz
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Feilsøking-guide
Symptom Årsak Mulig løsning

Høreapparatet er ikke
oppladet

Står høreapparatet
riktig i laderen?

Sett høreapparatet i
laderen på nytt.

Er høreapparatladeren
oppladet?

Bytt lader til høre-
apparatene.

Lader lader ikke Ledningen er ødelagt? Kontakt din audiograf.

Er ledningen riktig satt
inn i laderen eller
strømuttaket?

Sett ledningen i laderen
og i strømuttaket.

Er strømmen slått på? Sjekk f.eks. andre
enheter i huset.

Feilsøking-guide 25



Spørsmål og svar om batteri

Hvordan klargjør jeg et
nytt batteri?

Vanligvis er det ikke nødvendig med noen form for
klargjøring.Hvis nødvendig kan du lade
høreapparatene i laderen og følgemed på
batteriindikatoren på laderen. Du kan også se
batterinivået i smarttelefon-appen.

Kan jeg skade et batteri
med feil bruk?

Nei. Det eneste unntaket er overdreven fysisk
makt eller ekstreme temperaturer.

Må jeg ta
høreapparatene ut av
laderen når de er fullt
oppladet?

Nei. Du kan for eksempel la høreapparatene bli
værende i laderen over natten.

Bør jeg tømme batteriet
helt før jeg lader igjen?

Nei. Regelmessig lading, for eksempel hver natt
anses som vanlig bruk.Batteriene i høre-
apparatene og laderen kan lades opp uavhengig
av hvor mye strøm som er igjen på dem.
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Spørsmål og svar om batteri

Må jeg lade
høreapparatene helt
opp før bruk?

Bare den første gangen. Delvis lading er greit og
skader ikke høreapparatene eller batteriene, men
fullstendig opplading gir lengst brukstid uten
behov for å lade på nytt.

Er det ok å avbryte
ladingen av
høreapparatene eller
laderen før de eller den
er fullt oppladet?

Ja. Delvis opplading forårsaker ingen skade.

Hvorfor slår ikke
høreapparatene seg på
automatisk etter at de
har stått i laderen over
en lengre periode?

Hvis du etterlater høreapparatene i laderen i mer
enn 24 timer uten at den er koblet til strømnettet,
vil laderen gå til standby-modus og slå av høre-
apparatene. Hvis laderen ikke er koblet til
strømnettet og batteriet på laderen går tomt for
strøm under ladingen, vil den slå av
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Spørsmål og svar om batteri

høreapparatene for å spare strøm på
høreapparatene. Nå¨r du tar høreapparatene ut av
laderen, vil de ikke slå seg på automatisk som
normalt. Trykk på trykknappen i 5 sekunder for å
slå på høreapparatenemanuelt

Blir batteriet varmt
under lading?

Det kan inntreffe en liten temperaturøkning når
ladingen er nesten ferdig.

Kan jeg lade laderen
eller høreapparatene
ved lave temperaturer?

Hvis temperaturen er under +5°C (+41 °F) vil det
ikke lade. Ladingmå foregåmellom +5°C (+41 °F)
og +40° C (+104 °F).

Kan jeg lade laderen
eller høreapparatene
ved høye
temperaturer?

Drifts temperaturen for laderen og høreapparatet
er +5°C (+41 °F)-+40° C (+104 °F).
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Garanti og reparasjoner
ReSound gir garanti på høreapparatladeren i tilfelle det skulle være
en feil i utførelsen eller materialene, som beskrevet i gjeldende
garantidokumenter. I sin service policy garanterer ReSound
funksjonalitet tilsvarende den opprinnelige laderen. Som en av
undertegnerne avFNsGlobalCompact initiative, er ReSound
forpliktet til å gjøre dette på enmiljøvennlig måte. Høreapparatladere
kan derfor, etter ReSound skjønn, bli byttet ut med nye produkter eller
produkter som er produsert fra nye eller utskiftbare deler, eller
reparert ved brukavnye eller reparerte deler. Garantiperioden på
høreapparatladeren er angitt på garantikortet som du fikk utlevert av
din audiograf.

Ta kontakt med audiograf for hjelp hvis du har en høreapparaterlader
som trenger service.ReSound høreapparatladeremed funksjonsfeil
må repareresaven kvalifisert tekniker. Ikke forsøkå åpne
høreapparatladeren siden dette kan ugyldiggjøre garantien.
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Forventet levetid
Forventet levetid for laderen er minst 5 år.
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Temperaturtest, transport og
oppbevaringsinformasjon
Under ordinær brukmå temperaturen ikke overstige grenseverdiene
på +5°C (+41 °F) til +40° C (+104 °F), og relativ luftfuktighet på 90%,
ikke-kondenserende. Et atmosfærisk lufttrykk påmellom 700 og 1060
hPa er hensiktsmessig.

Ved transport og oppbevaringmå temperaturen ikke overstige
grenseverdiene på:

• -25 °C (-13°F) til +5 °C (41°F)

• +5 °C (41°F) til +35 °C (95°F) ved relativ luftfuktighet opptil 90%,
ikke-kondenserende

• >35 °C (95°F) til 70 °C (158°F) ved et vanntrykksnivå på opptil
50 hPa.

Oppvarmingstid: 5 minutter.
Nedkjølingstid: 5 minutter.
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Veiledninger
ADVARSEL: Indikerer en situasjon som kan føre til alvorlig
personskade.

FORSIKTIG: Indikerer en situasjon som kan føre tilmindre
ogmoderate personskader.

Råd og tips om hvordan du bruker laderen.

Følg bruksanvisningen.

Spør din lokale audiograf om kassering av laderen.
MERK: Landspesifikke lover og forskrifter kan gjelde.

Overholder ACMA-kravene.
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Anerkjennelser
Deler avdenne programvaren er skrevet avKennethMacKay (micro-
ecc) og lisensiert under de følgende vilkårene:

Copyright ® 2014, KennethMacKay. Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form,med eller uten
endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår blir overholdt:

• Redistribusjon av kildekodemå inneholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, denne listen over vilkår og den
følgende ansvarsfraskrivelsen

• Redistribusjon i binær formmå inkludere den viste
opphavsmerknaden, denne listen over vilkår og den følgende
ansvarsfraskrivelsen i dokumentasjonen og/eller annet materiale
levert med distribusjonen.
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DENNEPROGRAMVAREN LEVERESAV
COPYRIGHTHOLDERENOGBIDRAGSYTEREN "AS IS" OGALLE
UTTRYKTEELLER UNDERFORSTÅTTEGARANTIER,
INKLUDERT,MEN IKKEBEGRENSET TIL ANTATT
SALSGBARHET OGEGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL
FRASKRIVES. COPYRIGHTHOLDEREN ELLER BIDRAGSYTERE
SKALUNDER INGENOMSTENDIGHETER BLI HOLDT
ANSVARLIGFOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE,
SPESIELLEELLER FØLGESKADER (INKLUDERT,MEN IKKE
BEGRENSET TIL KJØPAVERSTATNINGSVARER ELLER -
TJENESTER, TAPAVBRUK, DATAELLEROMSETNING, ELLER
FORRETNINGSAVBRUDDUANSETT GRUNNOG
ANSVARSTEORI, ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR
ELLER TORT (INKLUDERT FORSØMMELSEELLER ANNET)
SOMMÅTTEOPPSTÅPÅENHVERMÅTESOMFØLGEAVBRUK
AVDENNEPROGRAMVAREN, SELVOMBRUKEREN ER BLITT
ADVART OMMULIGHETEN FOR SLIKSKADE.

© 2020 GN Hearing A/S. Med enerett. ReSound er et varemerke som
tilhører GN Hearing A/S.
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Merknader
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Internasjonalt
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
Tlf.: +45 4575 1111
resound.com
CVR no. 55082715

Norge
GN Hearing NorwayAS
Postboks 132 Sentrum
NO-0102 Oslo
Tlf.: +47 22 47 75 30
post@gnresound.no
resound.com

Eventuelle spørsmål vedrørende EUs direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EØF eller 
EUs radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU, skal rettes til GN Hearing A/S.
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Produsent i henhold til
EUs direktiv om medisinsk
utstyr 93/42/EØF:
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