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Introducción
Graciaspor elegir nuestrosaudífonos. Le recomendamosque utilice los audífonos todos los días, Así
se beneficiará plenamente de ellos.

NOTA: Lea atentamente este folleto antes de empezar a utilizar los audífonos.

Uso previsto
Losaudífonosgenéricosde conducción aérea son amplificadoresde sonido portátiles destinadosa
compensar problemasauditivos. El principio operativo fundamental de los audífonoses recibir,
amplificar y transferir el sonido al tímpano de una persona con discapacidad auditiva (hipoacúsico).

Para dispositivos que incluyen un módulo Tinnitus Sound Generator:

Elmódulo TinnitusSoundGenerator esuna herramienta para generar sonidosque se usará en un
programa de tratamiento del tinnitus o para aliviar de forma temporal esta dolencia.

Para dispositivos que incluyen un acoplador

El acoplador debe conectarse a un tubo del en el audífono. El acoplador sirve para asegurar que la
salida de sonido del audífono esté en el canal auditivo.
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Este accesorio está destinado almismo grupo de edad que el audífono. El accesorio está destinado a
personasno profesionales.
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Sus audífonos
Modelo 77
1. Tubo fino
2. Acoplador abierto
3. Entradasdemicrófono
4. Pulsador
5. Control de volumen
6. Portapilas
7. Entrada directa de audio (DAI)
8. Bloqueo de la tapa de la pila

(opcional)

1

2

3

3

4

5
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7

8

Losaudífonosde las ilustraciones semuestran con un tubo fino
yun acoplador abierto, pero también pueden adaptarse a otros
tiposde acopladore/moldes:

Utilice únicamente recambiosoriginalesdel fabricante, como
tubos yacopladores.
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Modelo 67
1. Tubo fino
2. Acoplador abierto
3. Pulsador
4. Entradasdemicrófono
5. Portapilas

1

2

3

4

5

Losaudífonosde las ilustraciones semuestran con un
tubo fino yun acoplador abierto, pero también
pueden adaptarse a otros tiposde
acopladore/moldes:

Utilice únicamente recambiosoriginalesdel
fabricante, como tubos yacopladores.
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Cómo preparar el audífono para su uso
Advertencias sobre las pilas

ADVERTENCIA: Laspilas contienen sustanciaspeligrosas ydeben desecharse con cuidado
en el interésde su seguridad yen el delmedio ambiente. Tenga en cuenta:
1. Mantenga laspilas lejos de losniños, las personas con discapacidadmental y lasmascotas
2. No semeta las pilas en la boca. Consulte a unmédico si se traga una pila, ya que pueden

ser dañinaspara su salud.
3. No recargue laspilas de zinc-aire ya que podrían tener fugaso explotar
4. No intente desechar las pilas usadasquemándolas.
5. Laspilas usadas son dañinaspara elmedio ambiente. Deséchelas según la legislación local

o devuélvalasal audioprotesista.
6. Laspilas pueden tener fugas. Retire la pila si deja los audífonos sin usar durante períodos

más largos.
7. Si las pilas no están insertadas correctamente, el dispositivo no funcionará y las pilas

podrían calentarse. Si esto sucede, retire las pilas.
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NOTA:
• Utilice siempre las nuevaspilas de zinc-aire que tienen una vida útil restantemínima de un

año.
• Para ahorrar batería, apague losaudífonos cuando no estén en uso.

Cómo cambiar la pila
1. Prepare la pila nueva. Retire el

adhesivo protector para activar
la pila. Espere dos minutos
antesde insertar la pila en el
audífono.

2. Abra completamente el
portapilas con la uña.

3. Retire la pila usada.

4. Inserte la pila nueva con el
lado positivo (+) hacia
arriba. Introduzca siempre
la batería en la tapa, nunca
directamente en el
audífono.

5. Cierre el portapilas.
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Tenga en cuenta lo siguiente:

1. Para ahorrar batería, apague losaudífonos cuando no estén en uso.

2. Por la noche apague el audífono yabra completamente el portapilas para que se evapore la
humedad. Esto prolonga la vida útil del audífono.

3. Si el audífono pierde frecuentemente la conexión con losaccesorios inalámbricos, diríjase a su
audioprotesista para obtener una lista de laspilas apropiadas.

Bloqueo de la tapa de la pila
Si el audífono va a ser utilizado por un niño o una persona con discapacidadmental, puede pedir a su
audioprotesista que ponga a su disposición una cerradura para el portapilas. Puede encender y
apagar el audífono como lo hace habitualmente, pero tendrá que desbloquear el portapilas cada vez
que necesite cambiar la pila.
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Cómo usar el cierre del portapilas
Para bloquear el portapilas:

1. Abra el portapilas a la posición de "apagado". 2. Utilice la herramienta que se proporciona con
el cierre del portapilas para empujar el
deslizador desde el lado izquierdo al lado
derecho.

Para desbloquear el portapilas, simplemente repita elmismo procedimiento pero empujando el
deslizador hacia la derecha. Ahora puede cambiar la pila según se describe en Cómo cambiar la pila.

NOTA: El bloqueo de la pila no está disponible para losmodelos67.
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Aviso de pila baja
Cuando lasbaterías están bajas, los audífonos reducen el volumen y reproducen unamelodía cada
15minutoshasta que se descargan yapagan.

NOTA: Tenga siempre disponiblesbaterías de repuesto.

Advertencia de batería baja cuando se combina con accesorios
inalámbricos (opcional)

NOTA: Laspilas se agotanmás rápido cuando se utilizan funciones inalámbricas como la
transmisión desde un smartphone o TVStreamer. Amedida que la energía de la pila disminuye,
las funciones inalámbricasdejan de funcionar. Unamelodía corta cada cincominutos indica que
la pila está demasiado baja. La siguiente tablamuestra cómo se ven afectadas las funcionesdel
audífono amedida que disminuye el nivel de potencia.

Si los audífonosexperimentan la pérdida frecuente de la conexión con losaccesorios
inalámbricos, póngase en contacto con su audioprotesista para obtener una lista de pilas de
baja impedancia.
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Nivel de la
batería

Señal Audífono Mando a dis-
tancia

Transmitiendo

Completamente car-
gado

P P P

Bajo

4 tonos uniformes

P P x

Agotada
3 tonos uniformes

y
1 tonomás largo

P x x

Estos funcionarán de nuevo cuando inserte una nueva batería.
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Cómo colocar los audífonos en sus oídos
Cómo distinguir el lado izquierdo del derecho
Si tiene dosaudífonos, esposible que estén programadosde forma diferente.Uno para el oído
derecho yel otro para el izquierdo. No los intercambie. Preste atención a esto cuando limpie, guarde e
inserte los audífonos.

Pida a su audioprotesista quemarque susaudífonos con un indicador de color para la izquierda y la
derecha: Azul para el izquierdo y rojo para el derecho.
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Cómo insertar el molde en el oído
1. Sujete elmolde RIE entre su

pulgar y su índice y coloque
la salida de sonido en su
canal auditivo.

2. Deslice elmolde hasta el
final en la oreja con un
movimiento suave yde
torsión.

3. Gire la parte superior del
molde suavemente hacia
atrás yhacia delante para
que encaje detrásdel
pliegue de la piel por encima
del canal auditivo. Mueva el
molde hacia arriba yhacia
abajo ypresione
suavemente para colocarlo
correctamente en el oído.

4. Coloque el audífono
firmemente detrásde la
oreja y asegúrese de que
quede bien colocado. Si se
colocan correctamente, los
audífonosdeben ajustarse
de forma cómoda y firme.
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NOTA: Puede ser útil tirar de su oreja hacia arriba yhacia afuera con lamano opuesta durante
la inserción. Experimentando, puede descubrir unmétodomás fácil.

ATENCIÓN: No intentemodificar nunca la forma de su audífono, losmoldesni el tubo.
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Cómo quitarse los audífonos de los oídos
1. Levante el audífono desde la parte posterior de la oreja. Déjelo colgado junto a su oreja

momentáneamente

2. Con losdedospulgar e índice, tire delmolde (no del audífono ni del tubo)

3. Suavemente, gire y tire delmolde para extraerlo del oído
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Cómo utilizar los audífonos
Encendido y apagado de los audífonos
Una vez colocados los audífonosen losoídos, puede encenderlos.

Susaudífonos siempre se inician en el programa 1 a un volumen preestablecido.

Para encender el audífono, cierre el portapilas. Para apagar el audífono, abra el portapilas (con
la uña).

Cómo ajustar el volumen
Losaudífonosajustan automáticamente el volumen dependiendo de la situación de escucha.
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Sin embargo, si su audífono tiene control de volumen, puede ajustar el volumen según sus
preferencias.

1. Para aumentar el volumen, pulse la parte superior del control de
volumen

2. Para bajar el volumen, pulse la parte inferior del control de
volumen

Cuando se cambia el volumen, el audífono responde con un pitido. Cuando se alcanza el límite
superior o inferior, el audífono responde con un pitido grave.

NOTA: No disponible para losmodelos67.

También puede ajustar el volumen por medio de ReSound Remote Control 2 o la aplicación ReSound
Smart 3D™.
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NOTA: Si dispone de dosaudífonos con la función de sincronización activada, los cambiosde
volumen en uno de ellos se transmitirán automáticamente al otro. Cuando se cambia el volumen
en uno de losaudífonos, éste responde con uno omáspitidos. Seguirá otro pitido en el segundo
audífono.

NOTA: Su audioprotesista puede desactivar el control de volumen o sustituirlo con una tapa no
funcional.

Cómo cambiar de programa
Su audífono tiene un pulsador que le permite seleccionar varios programasde escucha diferentes.

Pulse el botón para cambiar el programa. A continuación escuchará
uno omáspitidos. El número de pitidos indica el programa
seleccionado (un pitido = programa uno, dospitidos= programa dos,
etc.)

También puede cambiar los programascon ReSound Remote Control 2 o la aplicación ReSound
Smart 3D™.
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NOTA: Si susaudífonos tienen la función de sincronización activada, los cambiosde programa
en uno de ellos se transmitirán automáticamente al otro. Se escuchará un pitido en ambosaudí-
fonosdespuésde cada ajuste.

NOTA: Cuando se apagan y se vuelven a encender los audífonos, siempre se inician en el pro-
grama uno yen el nivel de volumen predefinido.

Bobina inductiva
Su audífono puede tener una bobina inductiva. La función de bobina inductiva puede ayudar a mejorar 
la comprensión del habla con teléfonos compatibles con audífonos (HAC) y en teatros, cines, lugares 
de culto, etc. que tengan instalado un telebobina.

Al seleccionar el programa de bobina inductiva, el audífono capta las señales del sistema de o del 
teléfono HAC. El audioprotesista puede activar el programa de bobina telefónica.
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NOTA: La bobina inductiva no funciona sin un bucle telefónico (esdecir, un circuito de
inducción) o un teléfono HAC.

Si tiene problemaspara escuchar con la bobina inductiva, pida a su audioprotesista que ajuste el
programa.

Si no se escucha ningún sonido de susaudífonosen un sistema de telebobina con una función
de bobina telefónica activa, esposible que el sistema de bobina inductiva no esté encendido o no
funcione correctamente.

El sonido de losmicrófonosde la telebobina ydel audífono puedemezclarse según su
preferencia. Pregunte a su audioprotesista para obtener másdetalles.

Sistemas de telebobina

Para utilizar los sistemasde bobina, siga estospasos:

1. Cambie el audífono al programa de bobina (telecoil).

2. Elija un buen emplazamiento. La recepción no es siempre clara en todas las ubicaciones; depende
del bucle inducción. Busque señaleso encuentre otro lugar.

3. Si es necesario, ajuste el volumen.
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4. Al irse, cambie al programa 1.

Teléfono HAC
Algunos teléfonos son compatibles con losaudífonos (HAC). El teléfono HAC establece un pequeño
circuito auditivo al que se pueden conectar los audífonos. La telebobina recoge la señal del teléfono
HAC y la convierte en sonido.

Para usar un teléfono HAC, siga estospasos:

1. Cambie el audífono al programa de inducción (telecoil).

2. Levante el teléfono yhaga o conteste una llamada.

3. Sostenga el teléfono cerca del audífono e inclínelo ligeramente hacia afuera.

4. Escuche el tono demarcado ymueva el teléfono hasta encontrar la mejor recepción

5. Si esnecesario, ajuste el volumen.

6. Cuando cuelgue, cambie al programa que prefiera.
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NOTA:

Si el teléfono dispone de una señal de inducción débil, use el programamicrófono. Para evitar
silbidos, nomantenga el auricular con demasiada fuerza contra el oído.

Pida a su audioprotesista que active el programa de bobina telefónica en susaudífonos.

Si ve "M3", "M4", "T3" o "T4" en la caja, su teléfono inteligente es compatible con HAC. Si le
resulta difícil obtener un buen resultado al utilizar el teléfono inteligente, su audioprotesista
podrá aconsejarle sobre los accesorios inalámbricosdisponiblesparamejorar la audición. Pida
a su audioprotesista que le aconseje sobre los teléfonosHAC.

Uso de un teléfono
Su audífono le permite utilizar el teléfono delmodo habitual.Encontrar la
posición óptima para sostener el teléfono puede requerir práctica.

Las siguientes sugerenciaspueden ser útiles:

1. Sostenga el teléfono en el canal auditivo omanténgalo cerca de los
micrófonosdel audífono como semuestra en la ilustración.

2. Si oye un silbido, intentemantener el teléfono en lamisma posición durante unos segundos. El
audífono puede cancelar el silbido.
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3. También puede intentar sostener el teléfono ligeramente alejado del oído.

NOTA: Dependiendo de susnecesidades, su audioprotesista puede activar una función
específica para el uso del teléfono.

Teléfonos móviles

Su audífono cumple con lasnormas internacionalesde compatibilidad electromagnéticamásestrictas.
El distinto grado demolestias puede deberse a la naturaleza de su teléfonomóvil o del proveedor de
telefonía inalámbrica.

NOTA: Si tiene dificultadespara hablar por teléfonomóvil, el audioprotesista puede informarle
sobre accesorios inalámbricosdisponiblesque le ayudarán a potenciar su audición en esas
situaciones.

Phone Now (opcional)

Colocando un imán en el auricular del teléfono, los audífonosactivan automáticamente el programa
de teléfono cuando el auricular está cerca del oído. Al retirar el auricular del oído, el audífono volverá al
programa anterior demanera automática.

26 Cómo utilizar los audífonos



NOTA: Pida a su audioprotesista que active el programa Phone Now.

Phone Now advertencias

• Si se traga un imán, acuda inmediatamente a unmédico.

• Mantenga los imanes fuera del alcance demascotas, niños ypersonas con patologíasmentales.

• El imán Phone Now puede afectar a dispositivosmédicoso sistemaselectrónicos sensibles.
Consulte a los fabricantes sobre lasmedidasde seguridad adecuadas cuando utilice la solución
Phone Now cerca del dispositivo/equipo sensible (marcapasos ydesfibriladores) en cuestión. Si el
fabricante no puede emitir una certificación, se recomiendamantener el imán o un teléfono
equipado con el imán a de 30 cm (12") de los dispositivosmagnéticamente sensibles (por ejemplo
marcapasos).

Phone Now precauciones

• Si experimenta una pérdida de señal o ruido frecuente durante las llamadas, mueva el imán a otro
lugar del receptor telefónico.

• Utilice únicamente los imanes suministradospor ReSound
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Colocación del Phone Now imán

Coloque el imán en su receptor telefónico de la siguientemanera

1. Limpie la superficie a fondo.
Utilice un producto de
limpieza recomendado.

2. Retire la lámina del imán. 3. Coloque el imán en el
teléfono.

ATENCIÓN:

• Si experimenta una pérdida de señal o ruido frecuente durante las llamadas, mueva el
Phone Now imán a otro lugar del receptor telefónico.

• Utilice únicamente imanes suministradospor ReSound.
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Uso Phone Now

1. Acerque el teléfono al oído.

2. Cuando se activa el programa del teléfono, se oye unamelodía corta.

NOTA:
• Puede ser necesario mover ligeramente el auricular hasta encontrar la posición óptima

para la activación de Phone Now yconseguir una buena audición.
• Si susaudífonoshan activado la función Comfort Phone, el audífono en el oído no auricular

atenúa automáticamente.
• No cubra la abertura del altavozdel teléfono con el imán.
• Si no funciona a su gusto, mueva el imán a otra posición para facilitar el uso ymejorar la

comodidad.
• Si susaudífonosno cambian al programa telefónico sistemáticamente, intente reposicionar

el imán o añadir imanesadicionales.
• Utilice un producto de limpieza recomendado.
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Entrada directa de audio (DAI)
(Opcional para los modelos 77)
Puede conectar un accesorio DAI (entrada directa de audio) a la parte inferior del audífono. Una vez 
conectado, el audífono cambia automáticamente a DAI. El sonido se envía entonces directamente al 
audífono mediante un cable o un sistema FM inalámbrico.

Si desea poder oír lo que sucede a su alrededor, puede combinar la entrada DAI con los sonidos 
recogidos por los micrófonos de su audífono.

NOTA: La pila de su audífono se agotarámás rápido si utiliza la función DAI.

30 Entrada directa de audio (DAI)



Conexión de un adaptador DAI

1. Alinee la punta de su
adaptador DAI con la
ranura en la parte superior
del portapilas

2. Mueva el adaptador hacia el
portapilas

3. Haga clic en el adaptador en
el audífono

Desconexión de un adaptador DAI

• Retire el adaptador del audífono ypresione el pequeño cierre hacia abajo.
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Aspectos importantes sobre la FM
• No utilice dos transmisoresen elmismo canal FM.

• No utilice agua ni líquidospara limpiar el receptor acoplable de FM (DAI) .

• No utilice un transmisor de FM en lugaresdonde estén prohibidos los dispositivoselectrónicos, por
ejemplo en aviones/plataformaspetrolíferas.

• Tenga en cuenta que las señalesde FM pueden ser recogidas yescuchadaspor otros
auriculares.

• Antesde utilizar el sistema en otro país, llame a su audioprotesista para asegurarse de que su
canal de radio está permitido en ese país.

• El zócalo de FM yel transmisor solo pueden repararse en un centro autorizado.
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Opciones avanzadas
ReSound Assist y ReSound Assist Live (opcional)
Si se registra para utilizar el servicio ReSound Assist disponible para susaudífonos, puede hacer que
le ajusten los audífonosa distancia sin tener que acudir al audioprotesista:

Este servicio también incluye ReSound Assist Live. Con este servicio puede obtener asistencia
presencial de su audioprotesista desde su casa.

Todo lo que necesita esun teléfono con conexión a Internet. Esto le permite:

1. Solicite asistencia remota para ajustar susaudífonos

2. Mantenga susaudífonosactualizados con la última versión del software para asegurar elmejor
rendimiento posible

NOTA: Susaudífonos se apagan durante el proceso de instalación yactualización.
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Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que losaudífonos se conectan a la aplicación ReSound
Smart 3D™ yque están cerca del iPhone, iPad, iPod touch o teléfono Android™ antesde aplicar los
cambios.

Este servicio solo funciona si su dispositivo está conectado a Internet. Su audioprotesista le
proporcionará información con respecto a esta opción y le explicará cómo funciona con la aplicación
ReSound Smart 3D™.

Uso de los audífonos con iPhone, iPad y iPod touch (opcional)
Losmodelosavanzadosde nuestros sonMade for iPhone, iPad y iPod touch, que permiten la
transmisión directa de audio yel control desde estosdispositivos.
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Transmisión desde un teléfono inteligente Android™
Algunos teléfonosAndroid pueden transmitir audio directamente a losmodelosavanzadosde
nuestrosaudífonos. Su dispositivo debe funcionar con Android 10 omás reciente ydebe tener la
función de transmisión de Android para audífonos.

NOTA: Para obtener ayuda para el emparejamiento yuso de estosproductos con los
audífonos, póngase en contacto con su audioprotesista.

Uso de audífonos con aplicaciones para teléfonos (opcional)
Lasaplicacionespara teléfonosestán destinadasa su utilización con nuestrosaudífonos inalámbricos.
Lasaplicacionespara teléfonos inteligentesenvían y reciben señalesde losaudífonosa travésde
ellos.

• No desactive las notificacionesde la aplicación.

• Instale las actualizacionesparamantener la app funcionando correctamente.

• Utilice la aplicación solo con audífonosdelmismo fabricante. No asumimosninguna
responsabilidad si la aplicación se utiliza con otrosaudífonos.

• Si desea una versión impresa de la guía del usuario de la aplicación para smartphones, visite
nuestro sitio web
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NOTA: Para obtener ayuda para el emparejamiento yuso de estosproductos con sus
audífonos, póngase en contacto con su audioprotesista o visite nuestra página de asistencia.

NOTA: Si su teléfono con Android yBluetooth® no transmite directamente a los audífonos,
podrá contestar el teléfono si utiliza ReSound Phone Clip+.

Modo Vuelo (opcional)
Losaudífonospueden controlarse desde el teléfono o elmando a distancia - el audioprotesista puede
añadir esta opción. Sin embargo, en algunas zonas se pide que apague la comunicación inalámbrica.

ATENCIÓN: Al embarcar en un vuelo o entrar en una zona donde se prohíban los
transmisoresde radiofrecuencia, se debe desactivar la función inalámbrica.

Desactivación de la comunicación inalámbrica (entrar en el Modo vuelo)

1. Abra y cierre el portapilas de cada audífono tres vecesen 10 segundos.

2. Un doble tono de 10 segundos ( ) significa que el audífono está ahora enModo Vuelo.
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NOTA: Losdosaudífonosdeben ponerse enmodo de vuelo, aunque esté activada la
sincronización.

Activación de la comunicación inalámbrica (salida del Modo vuelo)

1. Abra y cierre el portapilas de cada audífono una vez.

2. La comunicación inalámbrica se activará despuésde 10 segundos.

NOTA: Es importante esperar unos15 segundosdespuésde reanudarse la conexión
inalámbrica antesde abrir y cerrar el compartimento de laspilas de nuevo por cualquier motivo.
Elmodo Vuelo se activará si abre y cierra el portapilas durante este periodo de 15 segundos.

Accesorios inalámbricos
ReSoundofrece una amplia gama de accesorios inalámbricosperfectamente integrados. Esto le
permite controlar y transmitir sonido estéreo de alta calidad y vozdirectamente a susaudífonos.

A continuación encontrará la lista de accesorios inalámbricosdisponibles:

• ReSound TV Streamer 2* le permite transmitir el audio de los televisores yprácticamente de
cualquier otra fuente de audio a susaudífonosa un nivel de volumen que se adapte a sus
necesidades.
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• ReSound Remote Control le permite ajustar el volumen, silenciar los audífonos y cambiar los
programas.

• ReSound Remote Control 2 le permite ajustar el volumen o silenciar susaudífonos, cambiar
programasy ver todos los ajustesde un vistazo en su pantalla.

• ReSound Phone Clip+* transmite conversaciones telefónicas y sonido estéreo directamente a
los dosaudífonos, y funciona como unmando a distancia sencillo.

• ReSound Micro Mic* esunmicrófono que se engancha en el cuerpo de un amigo o colega.
Mejora la comprensión del habla en situaciones ruidosas.

• ReSound Multi Mic* funciona comoReSound Micro Mic y sirve comomicrófono demesa, se
conecta con sistemasde bucle yFM y tiene una entradamini-jack para la transmisión de audio
desde un ordenador o reproductor demúsica.

*) No disponible para elmodelo KE177-DW.

NOTA: Pregunte a su audioprotesista sobre los accesorios inalámbricosReSound.

Para usar la funcionalidad inalámbrica utilice únicamente accesorios inalámbricosReSound. Si
desea obtener más información, consulte la Guía delUsuario del accesorio ReSound
correspondiente.
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Cómo limpiar y mantener sus audífonos
Cuidados y mantenimiento
Siga estos consejospara obtener la mejor experiencia y prolongar la duración de susaudífonos.

1. Mantenga susaudífonos secos y limpios.

2. Abra el portapilas para secar los audífonos cuando no losuse.

3. Limpie los audífonos con un paño suave despuésde su uso para eliminar la grasa o la humedad.

4. No utilice los audífonos cuando esté poniéndose cosméticos, perfume, crema para despuésdel
afeitado, spraypara el cabello, loción bronceadora, etc. Pueden decolorar el audífono o entrar en
el audífono causando daños.

5. No sumerja el audífono en ningún líquido.

6. Mantenga losaudífonosalejadosdel calor excesivo y la luz directa e intensa del sol. El calor puede
deformar la carcasa, dañar la electrónica ydeteriorar la superficie.

7. No nade, se duche ni se dé un baño de vapor mientrasusa losaudífonos.
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Mantenimiento diario

Es importante quemantenga susaudífonos limpios y secos. Debe
limpiar los audífonosa diario utilizando un paño o tejido blando. Para
evitar el daño debido a la humedad o transpiración excesiva, se
recomienda el uso de un kit de secado.

ADVERTENCIA: Apague siempre los audífonosmientras los
limpia o realiza elmantenimiento.

Herramientas de limpieza

1. Paño suave.
2. Cepillo para la limpieza. Utilice el cepillo en todas las superficies y

orificios. Utilice también el cepillo para la limpieza diaria y elmanejo
de la pila.

3. Alambre. Utilice el alambre para limpiar elmolde.
4. Imán. Utilice el imán para levantar y reemplazar la pila.
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Si las entradasdelmicrófono están obstruidas, pase suavemente un
cepillo por las entradasdelmicrófono.

ADVERTENCIA: No presione con fuerza las cerdasdel cepillo pequeño en lasentradas, ya
que losmicrófonospueden resultar dañados.

ATENCIÓN: No utilice alcohol ni otros disolventespara limpiar el audífono, ya que la capa
protectora se dañará.

NOTA: No utilice el alambre para limpiar las entradasdelmicrófono. Si las entradasdel
micrófono siguen obstruidasdespuésde cepillar el exterior, pida a su audioprotesista que le

NOTA: El cable de alambre sirve únicamente para losmoldesde losoídos.
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El molde del oído
1. Retire elmolde del oído yel tubo de los

audífonosantesde limpiarlos.
2. Limpie elmolde con un jabón suave y

enjuáguelo con agua tibia.

3. Despuésde la limpieza, seque bien los
moldesde oído yelimine el agua residual y los
restosdel tubo utilizando un pequeño
soplador y un alambre.

NOTA: El tubo delmolde del oído puede volverse rígido, quebradizo o descolorido con el
tiempo. Póngase en contacto con su audioprotesista respecto a los cambiosdel tubo.
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Tubos finos y acopladores
1. Retire los tubos finosde losaudífonosdesenroscándolosen el sentido contrario a las agujasdel

reloj.
2. Limpie los tubos finos y los acopladores con un paño húmedo.
3. Para eliminar la humedad y los residuosdel tubo fino, empuje el hilo negro de limpieza a través

del tubo fino, empezando por el extremo opuesto al acoplador.
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NOTA: Le recomendamosque cambie los sistemasde tubo fino yacopladores cada tres
meses. Si los componentes se endurecen o tornan quebradizos, cámbielos lo antesposible.

Cómo cambiar los acopladores
1. Retire el acoplador usado tirando hacia fuera del extremo acanalado ydeséchelo. Esto puede

requerir un poco de fuerza.

2. Empuje el nuevo acoplador sobre la brida
acanalada del tubo fino

3. Asegúrese de que el nuevo acoplador está
correcta y firmementemontado

4. Asegúrese de que el acoplador está
correctamentemontado: Levante con
cuidado la parte inferior del acoplador y
compruebe que el collar cubre
completamente la brida acanalada del tubo.
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NOTA: Este procedimientomuestra un acoplador abierto pero también esaplicable si su
audífono tiene otro tipo de acoplador.

ATENCIÓN: Utilice únicamente recambiosoriginalesdel fabricante, como tubos yacopladores.
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Advertencias y precauciones generales

Advertencias generales
1. Consulte a su audioprotesista si cree que puede haber un objeto extraño en el canal auditivo, si

experimenta irritación de la piel o si se acumula excesivo cerumen con la utilización del audífono.

2. Diferentes tiposde radiación, por ejemplo, de RMN, RMN o TAC, pueden dañar los audífonos. Se
recomienda no usar audífonosdurante estosu otrosprocedimientos similares. Otros tiposde
radiación, como alarmasde robo, sistemasde sala de vigilancia, equiposde radio, teléfonos
móviles, etc., tienenmenosenergía yno dañan losaudífonos. Sin embargo, tienen el potencial de
afectar momentáneamente la calidad del sonido o provocar temporalmente sonidosno deseados
en losaudífonos.

3. No use losaudífonosenminasu otrasáreasdonde haya explosiones, amenosque esasáreas
estén certificadaspara la utilización de audífonos.

4. No permita que otraspersonasusen susaudífonos.

5. El uso de audífonospor parte de niñoso personas con discapacidad psíquica debe supervisarse
en todomomento para garantizar su seguridad. El audífono contiene piezaspequeñasque
pueden tragarse los niños. Esté atento para no dejar a los niños sin supervisión con el audífono.
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6. Losaudífonosdeben utilizarse únicamente siguiendo las indicacionesde su audioprotesista. Un
uso incorrecto puede provocar la pérdida de audición repentina ypermanente.

7. Advertencia para audioprotesistas: Se debe tener especial cuidado al seleccionar y adaptar
audífonos con el nivelmáximo de presión sonora, que excede 132dBSPL con IEC 60711:1981,
con simulador de oído ocluido. Puede haber un riesgo de deterioro de la audición.

8. Utilice elmodo vuelo en lasáreasdonde se prohíbe la emisión de radiofrecuencia.

9. Si el audífono está averiado, no lo use.

10. Un audífono potente puede producir un sonidomuy fuerte para compensar la pérdida de audición
severa o profunda. Puede haber por tanto un riesgo de deterioro de la audición remanente.

11. Losdispositivosexternos conectadosa la entrada eléctrica deben ser segurosde acuerdo a los
requisitos de lasnormas IEC 60601-1, IEC 60065, EN/IEC 62368-1 e IEC 60950-1, según el caso
(conexión por cable, por ejemplo HI-PRO), SpeedLink).

NOTA: Para usar la funcionalidad inalámbrica utilice solo accesorios inalámbricos compatibles.
Para obtener ayuda adicional, por ejemplo para emparejar, consulte la guía del usuario
correspondiente al accesorio inalámbrico.
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Precauciones generales
1. Cuando la función inalámbrica está activada, el dispositivo utiliza un sistema de transmisión

codificado digitalmente yde bajo consumo energético, a fin de comunicarse con otrosdispositivos
inalámbricos. Aunque es raro, podría interferir con algunosdispositivoselectrónicos. En tal caso,
aleje el audífono del dispositivo electrónico afectado.

2. Utilice únicamente recambiosoriginalesdel fabricante, como tubos yacopladores.

3. Utilice solamente los accesorios diseñadospara susaudífonos.

48 Advertencias y precauciones generales



Expectativas de los audífonos
Un audífono no devuelve una audición normal y no previene nimejora una discapacidad auditiva
orgánica.

Se recomienda el uso constante de losaudífonos. En lamayoría de los casos, el uso poco frecuente no
permite beneficiarse por completo de él.

El uso de un audífono es sólo una parte de la rehabilitación auditiva ypuede necesitar ser
complementado con entrenamiento auditivo e instrucciones sobre lectura de labios.
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Solución de problemas
Problema Causa potencial Solución potencial

Acoplamiento,
"pitidos"

¿El acoplador o el molde están inser-
tados correctamente?

Vuelva a insertarlo.

¿El volumen es muy alto? Reducción del volumen

¿Sostiene un objeto (por ejemplo, un
sombrero o un teléfono) cerca de un
audífono?

Aleje la mano o separe el audífono del
objeto.

¿Su oído está lleno de cerumen? Visite a sumédico
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Problema Causa potencial Solución potencial

No hay sonido ¿Están encendidos los audífonos? Enciéndalo

¿Está el audífono enmodo de tele-
bobina?

Cámbielo al programa demicrófono.

¿Hay alguna batería en el audífono? Inserte una batería nueva.

¿La batería todavía tiene carga? Cámbiela por una pila nueva

¿Está doblado o roto el tubo de
plástico o el molde?

Consulte a su audioprotesista

¿Su oído está lleno de cerumen? Visite a sumédico
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Problema Causa potencial Solución potencial

¿El sonido está distorsionado,
es sucio o débil?

La pila está descargada Reemplácela por una nueva

¿La batería está sucia? Límpiela o reemplácela por una
nueva.

¿Está doblado o roto el tubo de
plástico o el molde?

Consulte a su audioprotesista

¿Su audífono esta húmedo? Use desecante.

La pila se agotamuy rápido ¿Dejó su audífono encendido durante
un largo periodo?

Apague el audífono cuando no lo
utilice

¿La batería está caducada? Compruebe la fecha en el envase de
la pila
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Advertencias para audioprotesistas: (Solo
EE.UU.)
Un audioprotesista deberçia aconsejar al posible usuario de audífonosque consulte de inmediato con
unmédico (preferiblemente un otorrino) antesde adaptar un audífono si el audioprotesista determina
mediante una consulta, observación real o revisión de cualquier otra información disponible sobre el
posible usuario, que el posible usuario tiene alguna de las siguientes condiciones:

1. Deformidad visible traumática o congénita del pabellón auditivo.

2. Historial de supuración en los90 díasanteriores.

3. Historial de pérdida auditiva repentina o progresivamente rápida en los90 díasanteriores.

4. Mareo agudo o crónico.

5. Pérdida auditiva unilateral súbita o de reciente aparición en los90 díasanteriores.

6. Diferencia entre audiometría aérea yósea superior igual omayor a 15 dB en 500 Hz (hercios),
1.000 Hzy2.000 Hz.

7. Evidencia visible de acumulación significativa de cerumen o un cuerpo extraño en el canal auditivo.

8. Dolor o incomodidad en el oído.
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Aviso importante para futuros usuarios de audífonos
Una persona con pérdida auditiva debe acudir a unmédico (preferiblemente un otorrinolaringólogo)
antesde usar un audífono. Losmédicosespecialistas del oído suelen ser los otorrinolaringólogosu
otólogos. El objetivo de la evaluaciónmédica es indagar sobre todas las condicionesmédicamente
tratablesque puedan estar afectando a su audición yque deben ser identificadasantesde adquirir un
audífono.

Tras la evaluación, elmédico le dará una declaración escrita que dice que su audición ha sido evaluada
yque puede ser considerado un candidato para un audífono. Elmédico le enviará a un audiólogo o a
un audioprotesista, según el caso, para la evaluación de la ayuda auditiva adecuada.

El audiólogo o el audioprotesista evaluará su capacidad de oír con y sin un audífono. La evaluación del
audífono permitirá al audiólogo o audioprotesista seleccionar y adaptar un audífono a sus
necesidadespersonales.

Si tiene dudas sobre su capacidad para adaptarse a la amplificación, infórmese sobre la posibilidad de
alquiler o el programa de alquiler con opción de compra. Muchosaudioprotesistas tienen programas
que le permiten usar un audífono durante un período de tiempo por un precio nominal y después
decidir si desea comprar el audífono.
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La ley federal estadounidense restringe la venta de audífonosa aquellos individuosque han obtenido
una evaluaciónmédica de unmédico autorizado. Delmismomodo la ley federal estadounidense
aplicable en el ámbito de su territorio permite que un adulto completamente informado firme un
documento rechazando la evaluaciónmédica debido a creencias religiosaso personalesque le
impiden consultar a unmédico. El ejercicio de tal renuncia no en interésde la salud y su uso está
totalmente desaconsejado.

Niños con pérdida de audición
Ademásde acudir a unmédico para una evaluación, un niño con pérdida auditiva se debe dirigir a un
audiólogo para una evaluación y rehabilitación puesto que la pérdida de la audición puede causar
problemasen el desarrollo del lenguaje yen el desarrollo educativo y social del niño. Un audiólogo está
cualificadomediante su formación yexperiencia para ayudar en la evaluación y rehabilitación de un
niño con una pérdida auditiva.
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Tratamiento del tinnitus
módulo Tinnitus Sound Generator
No disponible para elmodelo KE177-DW.

Susaudífonos incluyen elmódulo TinnitusSoundGenerator (TSG). Elmódulo TinnitusSound
Generator (TSG), esuna herramienta para la generación de sonidosque se utiliza con programasde
tratamiento del tinnitus para aliviar esta dolencia. TSGpuede generar sonidosajustadosa su
preferencia personal y a susnecesidades terapéuticasespecíficas según determine sumédico,
audiólogo o audioprotesista. Dependiendo de la función seleccionada en el audífono ydel entorno
donde se encuentre esposible que escuche el sonido terapéutico como si fuera un sonido fluctuante o
continuo.

Indicaciones de uso del módulo TSG (Solo EE.UU.)
Elmódulo TinnitusSoundGenerator esuna herramienta para generar sonidosque se usará en un
programa de tratamiento del tinnitus o para aliviar de forma temporal esta dolencia.La población
objetivo esprincipalmente la población adulta mayoresde 18 años. Este producto también lo pueden
utilizar niñosa partir de 5 años.
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Elmódulo TinnitusSoundGenerator está dirigido a los profesionalesde la salud, que tratan a
pacientesque sufren tinnitus, así como trastornosauditivos convencionales. La adaptación delmódulo
TinnitusSoundGenerator debe ser realizada por un audioprotesista que participe en un programa de
tratamiento del tinnitus.

Si el audioprotesista lo considera factible, las adaptacionesposterioresdelmódulo generador de
sonido para tinnitus pueden realizarse a distancia y en tiempo realmientras se tiene comunicación en
directo a travésde audio, vídeo y chat en la aplicación especial del usuario.

Instrucciones de uso del módulo TSG
Descripción del dispositivo

Elmódulo TinnitusSoundGenerator (TSG), esuna herramienta para la generación de sonidosque se
utiliza con programasde tratamiento del tinnitus para aliviar esta dolencia.

Explicación del funcionamiento del dispositivo

Elmódulo TSGesun generador de frecuencia y amplitud de ruido blanco. El nivel de la señal de ruido y
las característicasde la frecuencia se pueden ajustar a las necesidades terapéuticasespecíficasque
determine sumédico, audiólogo o audioprotesista.
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Sumédico, audiólogo o audioprotesista puedemodular el ruido generado para hacerlo más
agradable. El ruido puede parecerse, por ejemplo, al de las olas delmar en una playa.

El nivel demodulación y la velocidad también se pueden configurar según susgustos ynecesidades.
Su audioprotesista puede activar una función adicional para seleccionar sonidospredefinidosde la
naturaleza, como el batir de las olas o agua corriente.

Si tiene dosaudífonos inalámbricosque admiten sincronización de oído a oído, el audioprotesista
puede activarla. Esto hará que TinnitusSoundGenerator sincronice el sonido en ambosaudífonos.

Si susproblemasde tinnitus se reducen a ambientes tranquilos, sumédico, audiólogo o
audioprotesista puede configurar elmódulo TSGpara que sea audible exclusivamente en esos
entornos. El nivel general del sonido se puede ajustar a travésde un control de volumen. Sumédico,
audiólogo o audioprotesista estudiará con usted la necesidad de tener un control de este tipo.

Para audífonosdonde la sincronización de oído a oído está activada, el audioprotesista también
puede activar la sincronización del clasificador ambiental demanera que el nivel de ruido del TSGse
ajusta automáticamente de forma simultánea en ambosaudífonosen función del sonido de fondo.
Además, como el audífono tiene control de volumen, el nivel de ruido de fondo controlado por el
audífono yel control de volumen se pueden utilizar almismo tiempo para ajustar el nivel de ruido
generado en ambosaudífonos.
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Conceptos científicos que constituyen el fundamento del dispositivo

Elmódulo TSGproporciona enriquecimiento sonoro para rodear el sonido del tinnitus con un sonido
neutro que se ignora fácilmente. El enriquecimiento sonoro esun componente importante en la
mayoría de los tratamientosdel tinnitus, como la Terapia de Reeducación del Tinnitus (TRT).

Para ayudar a la habituación al tinnitus, esto tiene que ser audible. El nivel ideal delmódulo TSG, por lo
tanto, debe ajustarse demodo que comience amezclarse con el tinnitus y se pueda escuchar tanto el
tinnitus como el sonido utilizado.

En lamayoría de los casos, elmódulo TSG también se puede configurar para enmascarar el sonido
del tinnitus, por lo que para proporcionar alivio temporal se puede introducir una fuente de sonidomás
agradable y controlable.

Control de volumen de TSG

El audioprotesista ajusta el generador de sonido a un nivel de sonoridad específico. Al encender el
generador de sonido, el volumen tendrá este ajuste óptimo. Por lo tanto, no debería ser necesario
controlar el volumen demaneramanual. Sin embargo, el control de volumen permite ajustar el
volumen o cantidad de estímulo al gusto del usuario.El volumen del generador de sonido para el
tinnitus solo se puede ajustar dentro del rango establecido por el audioprotesista.
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El control de volumen esuna característica opcional delmódulo TSGque se utiliza para ajustar el nivel
de salida del generador de sonido.

Utilización TSG con aplicaciones para teléfonos

El control del generador de sonido tinnitus se puedemejorar mediante los pulsadoresde losaudífonos
y controlar de forma inalámbrica desde una aplicación de control de TSGen un smartphone o un
dispositivomóvil. Esta función está disponible en losaudífonos compatibles cuando el audioprotesista
activa la función TSGdurante el ajuste del audífono.

NOTA: Para utilizar aplicacionesde teléfonos inteligentes, el audífono debe estar conectado
con el teléfono o el dispositivomóvil.

TSG - Especificaciones técnicas
Tecnología de la señal de audio

Digital.
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Sonidos disponibles

Señal de ruido blanco que se puede regular según las siguientes configuraciones:

Filtro de paso alto Filtro de graves

500 Hz 2000 Hz

750 Hz 3000 Hz

1000 Hz 4000 Hz

1500 Hz 5000 Hz

2000 Hz 6000 Hz

- 8000 Hz

La señal de "ruido blanco" se puedemodular en amplitud con una profundidad de atenuación de hasta
14 dB.

Prescripción para el uso de un audífono Tinnitus Sound Generator

TSGdebe utilizarse únicamente según las instruccionesde sumédico, audiólogo o audioprotesista.
Para evitar la posibilidad de dañar su audición, la utilizaciónmáxima diaria dependerá del nivel de
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sonido generado.

Para ajustarTSG, consulte a su audioprotesista.

En caso de cualquier efecto secundario derivado del uso del generador de sonido, comomareos,
náuseas, doloresde cabeza, disminución percibida en la función auditiva o aumento en la percepción
del tinnitus, debe dejar de utilizar el dispositivo y solicitar una evaluaciónmédica.

Losniños y los usuarios con discapacidades físicaso psíquicasnecesitarán formación por parte de un
médico, audiólogo, audioprotesista o de la persona encargada de la introducción y la extracción del
audífono con elmódulo TSG.

Aviso importante para los futuros usuarios del generador de sonido

Un generador de sonido tinnitus esun dispositivo electrónico destinado a generar ruido de suficiente
intensidad yancho de banda para enmascarar los ruidos internos. También se utiliza como ayuda
para escuchar sonidosexternos yel habla.

Una persona con pérdida auditiva debe acudir a unmédico titulado (preferiblemente un otorrino)
antesde usar un generador de sonido. Losmédicosespecialistas del oído suelen ser los
otorrinolaringólogosu otólogos.
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El objetivo de la evaluaciónmédica es indagar sobre todas las condicionesmédicamente tratablesque
puedan relacionarse con el tinnitus y que deben ser identificadasantesde proceder a usar un
generador de sonido.

El generador de sonido esuna herramienta para generar sonidosque se utiliza junto con el
asesoramiento adecuado en programaspaliativosdel tinnitus.

Información de advertencia

ADVERTENCIA:
• Losgeneradoresde sonidospueden ser peligrosos si no se utilizan correctamente.
• Losgeneradoresde sonido deben utilizarse únicamente según las instruccionesde su

médico, audiólogo o audioprotesista.
• Losgeneradoresde sonido no son juguetes ydebenmantenerse fuera del alcance de todo

aquel que pueda resultar dañado almanipularlo (especialmente niños ymascotas).
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ATENCIÓN:
• En caso de que perciba la aparición de algún tipo de efecto secundario derivado de la

utilización del generador de sonido como, por ejemplo, mareos, náuseas, cefaleas,
disminución notable de la función auditiva o aumento de la percepción del tinnitus,
interrumpa la utilización del dispositivo y consulte con unmédico.

• Para evitar un uso no deseado por parte de niñoso personas con problemasmentales, el
control de volumen, si está habilitado, debe configurarse para permitir únicamente una
disminución del nivel de salida del generador de sonido.

• Tanto los niños como losusuarios con discapacidades físicaso psíquicasnecesitarán de
una persona encargada que les supervisemientras lleven puesto el audífono TSG.
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ADVERTENCIA PARA EL AUDIOPROTESISTA

El audioprotesista debe instar al usuario potencial a contactar con unmédico titulado
(preferiblemente un otorrino) antesde adaptar el generador de sonido, especialmente si
observa cualquiera de las condiciones siguientes:
1. Deformidad visible traumática o congénita del pabellón auditivo.
2. Historial de supuración en los90 díasanteriores.
3. Historial de pérdida auditiva repentina o progresivamente rápida en los90 díasanteriores.
4. Mareo agudo o crónico.
5. Pérdida auditiva unilateral súbita o de reciente aparición en los90 díasanteriores.
6. Distancia entre audiometría aérea yósea superior igual omayor a 15 dB en 500 Hz

(hertzios), 1000 Hzy2000 Hz;
7. Evidencia visible de acumulación significativa de cerumen o un cuerpo extraño en el canal

auditivo.
8. Dolor o incomodidad en el oído.
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ATENCIÓN: La potencia de salidamáxima del generador de sonido se enmarca en el rango
que puede causar pérdida de audición, según las regulacionesde la OSHA. De conformidad
con NIOSH, el usuario no debe utilizar el generador de sonido durantemásde ocho (8) horasal
día cuando la configuración sea de 85 dBSPL o superior. Cuando el generador de sonido está
establecido en nivelesde 90 dBSPL o superiores, el usuario no debe utilizar el generador de
sonidomásde dos (2) horasal día. Bajo ningún concepto se debe utilizar el generador de
sonido a nivelesque resulten incómodos.

Tinnitus Sound Generator precauciones

1. En caso de que perciba la aparición de algún tipo de efecto secundario derivado de la utilización
del generador de sonido como, por ejemplo, mareos, náuseas, cefaleas, disminución notable de
la función auditiva o aumento de la percepción del tinnitus, interrumpa la utilización del dispositivo y
consulte con unmédico.

2. Suspenda el uso del generador de sonido y consulte rápidamente con unmédico autorizado si
experimenta alguna de las siguientes situaciones:

a. Deformidad visible traumática o congénita del pabellón auditivo.

b. Historial de supuración en los90 díasanteriores.
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c. Historial de pérdida auditiva repentina o progresivamente rápida en los90 díasanteriores.

d. Mareo agudo o crónico.

e. Pérdida auditiva unilateral súbita o de reciente aparición en los90 díasanteriores.

f. Evidencia visible de acumulación significativa de cerumen o un cuerpo extraño en el canal
auditivo.

g. Dolor o incomodidad en el oído.

3. Deje de utilizar el generador de sonido y consulte rápidamente con su audioprotesista si
experimenta cambiosen la percepción del tinnitus, molestias o interrupción de la percepción del
habla, mientrasutiliza TinnitusSoundGenerator.

4. El control de volumen esuna característica delmódulo TSGutilizado para ajustar el nivel de salida
del generador de sonido. Para evitar el uso no intencionado por parte de usuarios pediátricoso
discapacitados físicosomentales, el control de volumen debe configurarse para que solo
proporcione una disminución del nivel de salida del generador de sonido.

5. Tanto los niños como losusuarios con discapacidades físicaso psíquicasnecesitarán de una
persona encargada que les supervisemientras lleven puesto el audífono TSG.
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6. El ajuste de la configuración TinnitusSoundGenerator, utilizando una aplicación de smartphone,
solo debe realizarlo el padre o tutor legal en los casosen que el usuario seamenor de edad. El uso
de ReSound Assist para los ajustes remotosdel generador de sonido de tinnitus, solo debe
realizarlo el padre o tutor legal en los casosen que el usuario seamenor de edad.

Tinnitus Sound Generatoradvertencia para audioprotesistas:

Un audioprotesista debe aconsejar al usuario potencial de un generador de sonido que consulte
inmediatamente a unmédico (preferiblemente un especialista del oído) antesde adquirir el generador
de sonido.

Si el audioprotesista determinamediante suspreguntas, observación directa o cualquier otra
información disponible sobre el posible usuario que dicho usuario tenga cualquiera de las siguientes
condiciones:

1. Deformidad visible traumática o congénita del pabellón auditivo.

2. Historial de supuración en los90 díasanteriores.

3. Historial de pérdida auditiva repentina o progresivamente rápida en los90 díasanteriores.

4. Mareo agudo o crónico.

5. Pérdida auditiva unilateral súbita o de reciente aparición en los90 díasanteriores.
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6. Intervalo de la audiometría aérea-ósea igual o superior a 15 dB a 500 hertzios (Hz), 1.000 Hzy
2.000 Hz

7. Evidencia visible de acumulación significativa de cerumen o un cuerpo extraño en el canal auditivo.

8. Dolor o incomodidad en el oído.

ATENCIÓN: La potencia de salidamáxima del generador de sonido se enmarca en el rango
que puede causar pérdida de audición, según las regulacionesde la OSHA. De conformidad
con NIOSH, el usuario no debe utilizar el generador de sonido durantemásde ocho (8) horasal
día cuando la configuración sea de 85 dBSPL o superior. Cuando el generador de sonido está
establecido en nivelesde 90 dBSPL o superiores, el usuario no debe utilizar el generador de
sonidomásde dos (2) horasal día. Bajo ningún concepto se debe utilizar el generador de
sonido a nivelesque resulten incómodos.
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Información sobre normativa
Garantías y reparaciones
El fabricante ofrece una garantía sobre los audífonosen caso de defectosde fabricación o de
materiales, tal y como se describe en la documentación de garantía aplicable. En su política de
servicio, el fabricante se compromete a garantizar una funcionalidad almenosequivalente a la del
audífono original. Como firmante de la iniciativa delPactoMundial de lasNacionesUnidas, el
fabricante se ha comprometido a aplicarlo siguiendo lasmejoresprácticas, responsables con elmedio
ambiente. Losaudífonospor lo tanto, a criterio del fabricante, podrán ser sustituidospor nuevos
productoso productos fabricadosa partir de piezasnuevaso reparadas, o reparado con repuestos
nuevoso renovados. El período de garantía de losaudífonos viene indicado en la hoja de garantía que
le debe entregar su audioprotesista.

Para audífonosque requieran reparación, póngase en contacto con su audioprotesista.

Losaudífonosque no funcionen correctamente deben ser reparadospor un técnico cualificado. No
intente abrir la carcasa de losaudífonos ya que esto anularía la garantía.
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Prueba de temperatura, transporte y almacenamiento
Nuestros audífonos se someten a varias pruebas en ciclos de calentamiento de temperatura y 
humedad entre -25 °C (-13 °F) y +70 °C (+158 °F) de acuerdo con las normas internas y de la 
industria.

Durante el funcionamiento normal la temperatura no debe exceder los valores límite de 0 °C (+32 °F) 
a +45° C (+113 °F), a una humedad relativa del 90 % , sin condensación. La presión atmosférica 
adecuada se encuentra entre 500 y 1100 hPa.

Durante el transporte o almacenamiento, la temperatura no debe superar los valores límite de -20 °C 
(-4 °F) a +60° C (+140 °F) y una humedad relativa del 90% sin condensación (por tiempo limitado).
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Declaración
Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 15 de lasnormasFCC e ISED. El
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este aparato no debe provocar interferenciasperjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar un
funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado yha demostrado cumplir con las limitacionesde un
dispositivo digital de Clase B, según se indica en la sección 15 de lasnormasde la FCC e ISED.
Estas limitacionesestán diseñadaspara proporcionar protección razonable frente a la
interferencia dañina de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar
energía en forma de radiofrecuencia, y si no se instala según lasespecificacionespuede causar
interferenciasperjudiciales para las radiocomunicaciones.

No se ofrece garantía alguna de que no puedan producirse interferenciasen una instalación
particular. Si el equipo causa interferencias con la recepción de emisionesde radio o televisión
(algo que se puede averiguar fácilmente encendiendo yapagando el equipo), se recomienda al
usuario que pruebe a corregir la interferencia llevando a cabo una omásde las siguientes
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medidas:
– Reoriente o reubique la antena de recepción.
– Aumentar la distancia entre el equipo yel auricular.
– Conecte el equipo a una toma de corriente o a un circuito diferente al que está conectado el

auricular
– Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio yTV.

Los cambiosomodificacionespueden anular la autoridad del usuario paramanipular el equipo

Los productos cumplen con los requisitos reglamentarios
siguientes:
• En la UE:El dispositivo cumple con los requisitos esenciales de acuerdo con elAnexo I de la

Directiva delConsejo 93/42/EEC sobre productos sanitarios (MDD).

• Por la presente, GN ReSound A/S se certifica que los tiposde equipos radioeléctricosBEB60 y
BEB70 cumplen con la Directiva2014/53/EU.

• El texto completo de la declaración de conformidad de la UEestá disponible en la siguiente
dirección de Internet:
www.declarations.resound.com.

• En EstadosUnidos: FCC CFR 47 apartado 15, subapartado C.
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• Esposible que existan otros requisitos aplicablesde acuerdo a la legislación vigente en paísesque
no son de la UEniEEUU. Consulte los requisitos localesen dichasáreas.

• En Canadá: estosaudífonosestán certificados según lasnormas ISED.

• Cumple con las leyes japonesasde radio y telecomunicaciones. Este dispositivo es conforme con
la Leyde Radio japonesa (電波 法 ) y la ley de Telecomunicaciones japonesa (電気通信事 業

法 ). Este dispositivo no debe ser modificado (de lo contrario el número de designación otorgado
no será válido).

Designaciones de tipo
Lasdesignacionesde los tiposde audífono para losmodelos incluidosen esta guía del usuario son:

BEB60, FCC ID: X26BEB60, IC: 6941C-BEB60;BEB70, FCC ID: X26BEB70, IC: 6941C-BEB70;

Este dispositivo dispone de un transmisor de radiofrecuencia que funciona en la banda de frecuencia
de 2,4 GHz - 2,48GHz.

Variantes de audífonos
Los audífonos retroauriculares (Mini BTE) de tipoBEB60 con FCC ID X26BEB60, número IC
6941C-BEB60 ypila de tamaño 312 están disponiblesen las siguientes variantes:

KE467-DW, KE367-DW, KE267-DW
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La potencia nominal de salida de RF transmitida es: -1 dBm.

Los audífonos retroauriculares (BTE) de tipoBEB70 con FCC ID X26BEB70, número IC 6941C-
BEB70 ypila de tamaño 13 están disponiblesen las siguientes variantes:

KE477-DW, KE377-DW, KE277-DW, KE177-DW

La potencia nominal de salida de RF transmitida es: -2 dBm.
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Símbolos
ADVERTENCIA: Indica una situación que podría dar lugar a lesionesgraves.

ATENCIÓN: Indica una situación que podría dar lugar a lesiones leves ymoderadas.

Consejos y trucos sobre como puedemanejar mejor susaudífonos.

El equipo incorpora un transmisor de radiofrecuencia.

Siga las instruccionesde uso.

No elimine los audífonosni las baterías con la basura doméstica normal. Sus
audífonos ypilas deben desecharse en los lugaresdestinadosa la basura electrónica
o devolverlos al audioprotesista para su eliminación segura. Pregunte a su
audioprotesista cómo desechar susaudífonos.
NOTA: Puede haber normasespecíficasen su país.

El producto esdel tipo B.
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Cumple con los requisitos de ACMA.

Complies with 
IMDA Standards 

DA105282
Cumple con lasnormas IMDA.
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Especificaciones técnicas
Mini BTE
Modelos: KE467-DW, KE367-DW, KE267-DW

Tubo
fino Cerrado

Curva negra: Tubo fino
Curva gris: Acopladorcerrado

Ganancia del test de referencia (entrada de 60 dB SPL) HFA 36 39 dB

Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)
Máx.
HFA

52
47

56
49 dB

Salida máxima (90 dB SPL de entrada)
Máx.
HFA

123
113

121
116

dB
SPL

Distorsión armónica total

500 Hz
800 Hz
1600 Hz
3200 Hz

0,4
0,1
0,4
0,2

0.7
0,6
0,6
0,1

%

Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m)
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)
Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m

Máx.
HFA
HFA

81
96
77

85
99
79

dB
SPL

Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido
Ruido equivalente de entrada a 1/3 de octava, sin reducción
de ruido

22
10

23
10

dB
SPL

Rango de frecuencia IEC 60118-0: 2015 100-7680 100-6800 Hz

Consumo de corriente 1.17/1.22 1,18/1,34 mA

Datos de conformidad con ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015. Medido en un acoplador 2cc.
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BTE
Modelos: KE477-DW, KE377-DW, KE277-DW, KE177-DW

Tubo
fino Cerrado

Curva negra: Tubo fino
Curva gris: Adaptador cerrado

Ganancia del test referencia (entrada de 60 dB SPL) HFA 40 45 dB

Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)
Máx.
HFA

52
49

57
52

dB

Salida máxima (90 dB SPL de entrada)
Máx.
HFA

128
117

126
122

dB
SPL

Distorsión armónica total

500Hz
800Hz
1600Hz
3200Hz

0.5
0,1
0,6
0,2

0.7
0.9
0,6
0,2

%

Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m)
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)
Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m

Máx.
HFA
HFA

83
101
79

88
105
83

dB
SPL

Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido
Ruido equivalente de entrada a 1/3 de octava, sin
reducción de ruido

22
10

22
11

dB
SPL

Rango de frecuencia IEC 60118-0: 2015 100-7130 100-6170 Hz

Consumo de corriente 1.18/1.2 1.2/1.29 mA

Datos de conformidad con ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015. Medido en un acoplador 2cc.
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Información adicional
Agradecimientos
Partesde este software están escritas por KennethMacKay (micro-ecc) con licencia sujeta a los
siguientes términos y condiciones:

Copyright ® 2014, KennethMacKay. Todos los derechos reservados.

La redistribución yel uso de código fuente ybinario, con o sinmodificaciones, están permitido siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:

• Las redistribucionesdel código fuente deben conservar el aviso de copyright anterior, esta lista de
condiciones yel siguiente descargo de responsabilidad.

• Las redistribucionesen formato binario deben reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista
de condiciones yel siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y/u otros
materiales proporcionados con la distribución.

ESTESOFTWARELOPROPORCIONAN LOSPROPIETARIOSDELCOPYRIGHT YSUS
COLABORADORES "TALCUAL" SIN GARANTÍAEXPRESANI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO
NOLIMITADOA, LASGARANTÍASDECOMERCIALIZACIÓN YAPTITUD PARAUN FIN
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DETERMINADO. EN NINGÚNCASOEL TITULAR DELOSDERECHOSDEAUTOROLOS
CONTRIBUYENTESSERÁN RESPONSABLESDENINGÚNDAÑODIRECTO, INDIRECTO,
INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAROCONSECUENTE (INCLUYENDO, PEROSIN LIMITARSE
A, LAADQUISICIÓN DEBIENESOSERVICIOSSUSTITUTIVOS; LAPÉRDIDADEUSO, DE
DATOSODEBENEFICIOSOLA INTERRUPCIÓN DELAACTIVIDAD COMERCIAL), SEACUAL
FUERESU CAUSA, YDENINGÚNMODODECUALQUIER TIPOYEN FUNCIÓN DENINGÚN
PRINCIPIODERESPONSABILIDAD, YASEACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA
OEXTRACONTRACTUAL (INCLUIDALARESPONSABILIDAD PORDAÑOSYPERJUICIOS,
NEGLIGENCIAODECUALQUIEROTROTIPO) QUESURJADECUALQUIER FORMAARAÍZ DE
LAUTILIZACIÓN DEESTESOFTWARE, INCLUSOAUNQUESEAVISEDELAPOSIBILIDAD DE
QUESURJAN DICHOSDAÑOS.

El uso de la etiquetaMade for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para
conectarse específicamente a losmodelosde iPhone, iPad y iPod touch, y ha sido certificado por
el desarrollador para cumplir con los estándaresde rendimiento de Apple. Apple no se hace
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de losestándares y las
normasde seguridad.

© 2020GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound esunamarca registrada deGN
Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch sonmarcas comerciales de Apple
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Inc., registradasen losEE.UU. y otros países. App Store esunamarca de Apple, Inc. registrada en los
EE.UU. y otros países. Android, Google Play yel logotipo deGoogle Play sonmarcas comerciales de
Google LLC. Lamarca Bluetooth y su logotipo sonmarcas registradasde Bluetooth SIG, Inc.
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Notas:
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Fabricante
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tfno.: +45 4575 1111
resound.com
NºCVR 55082715

Distribuidor en España
GN Hearing Care S.A.U
Poligono Industrial Prado Overa
C./Puerto de la Morcuera, 14-16
ES-28919 Leganés (Madrid)
Tfno.: +34 91 428 22 10
resound.es

Todas las cuestiones relacionadas con la Directiva de la 93/42/EEC de la UEsobre dispositivosmédicos o la Directiva 2014/53/EU sobre
equipos radioeléctricos deben dirigirse a GN ReSound A/S.
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Directiva 93/42/CEEde la
UEsobre dispositivos
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