
補聴器の着け方・外し方

日ごろのお手入れ 補聴器の保管について

① ②

ベントもしくはテグスの位置が補聴器
の下側になる向きで、3本の指で補聴
器をつまみます。

音の出口側を耳の穴に入れ、補聴器を矢印の方向（前から後ろ）へ
少しねじりながら、耳にピッタリと収まるまで押し込んでください。

外し方  

テグスをつまんで引き出します。
取り出しにくい場合は、耳たぶの後ろの部分
に指をあて、軽くマッサージする要領で押し
ながら上下に動かすと、補聴器が浮いて取り
出しやすくなります。
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耳あな型補聴器
充電対応タイプ

簡単ガイド
取扱説明書

補聴器を保管する場合は補聴器の電源をオフにしてください。プログラム
ボタンを4秒間長押しすると、補聴器のLEDランプが3回点滅して電源が
オフになります。
補聴器は汗や湿気に弱いため、装用後は乾燥させることをおすすめします。
装用後は乾燥ケースに入れて保管してください。

① 毎日のお手入れ
ご使用後は、付属の耳あか掃除ブラシで耳あかを取り除き、クリーニングクロス又はティッシュペーパーなどで
油分や湿気を拭き取ってください。

音の入口 音の出口
※ 耳あかが補聴器本体に入りこ
まないように、必ず清掃面を下
に向けて掃除してください。

② 耳あかガードの
交換

通常のフィルタの掃除で取り
きれないほど耳あかガードの
網目がふさがってきたら、必要
に応じて交換してください。
詳細についてはお買い求めの
販売店にご相談ください。



注意・禁止事項
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① 補聴器ポケット
② 補聴器トレイ
③ 補聴器トレイ
取り外しタブ（L用）

④ 補聴器トレイ
取り外しタブ（R用）

⑤ 左マーク（青）
⑥ 右マーク（赤）

⑦ 充電状況お知らせ
ライト

⑧ 電源ライト
⑨ 充電用ケーブル差込口

補聴器の充電方法
① 充電用ケーブルで、
充電器をコンセントに
接続します。

② 補聴器を補聴器
ポケットに入れます。

● 充電器にセットする前に補聴
器を乾燥させてください。

● この状態ではLEDは点滅・
点灯しません。

③ 充電器の蓋を閉めると
充電を開始し、充電器
のLEDライトがゆっく
り点滅します。

④ 約 5時間で充電は完了します。
 お知らせライトが充電状況をお知らせします。

● 0.5秒ごとの点滅は充電エ
ラーです。補聴器トレイおよ
び補聴器がしっかりとセット
されているか確認ください。

● 一晩中充電していても安全
です。

 充電器も補聴器も過充電さ
れることはありません。

● 5～30℃の間で使用してく
ださい。30℃以上になると
充電に時間がかかったり、補
聴器が高温になる恐れがあ
ります。

コンセントに接続 充電中点滅→完了後点灯

  充電器のお手入れ 補聴器の充電完了後
補聴器トレイの汚れが気になった場合は、トレイを外して清
掃してください。

②

①

① （Lの場合）奥の補聴器トレイ取
り外しタブ（L用）を右側に倒す
と、Lのトレイが飛び出します。

② トレイを外し、乾いた布で拭い
てください。

 ※ Rの場合は手前の補聴器トレイ
取り外しタブ（R用）を左側に倒し
ます。

③ トレイを戻す際には外した時と
反対の手順で、外側を先にかみ
合わせてから、カチッと音がする
まで押し込みます。

● 蓋を開けると10秒後に充電器のLEDは消灯します。補聴器の
LEDは点灯したままです。

● 補聴器を充電器から取り出すと電源が入ります。

充電器の各部の名称

注 意
（1）  乾燥剤を焼いたり、電子レンジで温めたりなどして、再利用しないでく

ださい。乾燥剤の色が変わったら新しいものと交換してください。
（2）  乱暴な扱い方は補聴器の故障の原因となります。床など固い面に落

とさないでください。

禁 止
（1）  補聴器を水や他の液体に浸すことは、故障の原因となりますので、

絶対に避けてください。
（2）  シンナー、ベンジン、ベンゾールまたは濡れた布で拭くことは避けて

ください。
（3）  補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを使わ

ないでください。また、直射日光に長時間さらさないでください。外
部変形及び外部変色、内部損傷や焼失の原因となります。


