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Johdanto
Kiitos, että valitsit ReSound -kuulokojeet. Suosittelemme kuulokojeiden käyttämistä joka päivä.

HUOMAUTUS: Lue tämä julkaisu huolellisesti ennen kuin aloitat kuulokojeittesi käyttämisen.

Käyttöaihe
• Kuulokoje on tarkoitettu kompensoimaan kuulonalenemaa vahvistamalla ja välittämällä ääntä korvaan.

Käyttäjäprofiili
• Kuulokoje on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden lasten käyttöön.
• Kuulokoje on tarkoitettu maallikoiden käyttöön.
• Kuulokojeiden sovittaminen on tarkoitettu vain koulutettujen audionomien tehtäväksi.

Terapeuttiset käyttöaiheet
• Sensorineuraalinen, konduktiivinen tai sekatyyppinen kuulonalenema.

Vasta-aiheet
Jos audionomi havaitsee, että kuulokojeen mahdollisella käyttäjällä on jokin seuraavista vaivoista, hänen on
neuvottava käyttäjää ottamaan yhteys laillistettuun lääkäriin (mieluiten korva-, nenä- ja kurkkusairauksien
erikoislääkäriin) ennen kuulokojeen sovittamista:

• Näkyvä perinnöllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epämuodostuma.
• Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 päivän aikana
• Äkillinen tai nopeasti etenevä kuulon heikkeneminen viimeisten 90 päivän aikana.
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• Akuutti tai krooninen huimaus.
• Toispuoleinen kuulon heikkeneminen, joka on alkanut äkillisesti tai hiljattain viimeisten 90 päivän aikana.
• Audiometrinen ilma- ja luujohtokuulokynnysten ero on vähintään 15 desibeliä taajuudella 500 Hz, 1000 Hz ja

2000 Hz.
• Näkyviä merkkejä merkittävästä vahan kertymisestä tai vierasesineestä korvakäytävässä.
• Kipu tai epämukavuus korvassa.

Sivuvaikutukset
Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteys kuuloalan ammattilaiseen. Kuulokojeen käytön mahdollisia
sivuvaikutuksia voivat olla:

• Huimaus
• Tinnitus
• Kuulon heikkenemisen koettu paheneminen
• Pahoinvointi
• Ihoreaktio
• Korvavahan kertyminen
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Symbolit
VAROITUS: Osoittaa tilanteen, joka voi
aiheuttaa vakavia vammoja.

Laillinen valmistaja.

HUOMIO: Osoittaa tilannetta, joka voi
aiheuttaa lieviä ja keskisuuria
henkilövahinkoja.

MD Lääkinnällinen laite.

HUOMAUTUS: Neuvoja ja vinkkejä
kuulokojeen paremmasta käsittelystä.

Vain reseptillä (USA).

Noudata käyttöohjeita. Täyttää ACMA:n vaatimukset.

Laitteisto sisältää RF-lähettimen. Täyttää IMDA:n vaatimukset.

Tuote on tyypin B sovellettu osa. UDI Yksilöllinen laitetunniste.

Valmistuspäivämäärä.

Kuulokojeita tai käytettyjä paristoja ei saa hävittää talousjätteenä. Kuulokojeet ja paristot on
hävitettävä elektroniikkaromuna tai palautettava audionomille, jotta ne voitaisiin hävittää turvallisesti.
Kysy audionomilta lisätietoja kuulokojeen hävittämisestä.
HUOMAUTUS: Maassasi voi olla käytössä erityisohjeita.
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Kuulokojeeseen tutustuminen
Malli 88
1. Korvakappale
2. Letku
3. Mikrofonin tulot
4. Vihreä LED-merkkivalo

(Katso sivu 14)
5. Ohjelmapainike
6. Äänenvoimakkuuden säädin
7. Vasemman/oikean kojeen merkki

Vasen = sininen. Oikea = punainen.
8. DAI (Suora äänitulo) -liitin

1

2

3
4
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3
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HUOMAUTUS: Käytä ainoastaan alkuperäisiä ReSound -tarvikkeita, kuten letkuja.
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Kuulokojeiden lataaminen
Suosittelemme, että lataat kuulokojeesi täyteen ennen niiden käyttöä. Tämä on vain varotoimenpide, jolla
varmistetaan, ettei virta lopu yllättäen. Jos haluat lisätietoja kuulokojeiden lataamisesta, katso kuulokojeen
laturin käyttöopasta.

Akkuvaroitukset

VAROITUS:

• Ladattavat kuulokojeet ovat yhteensopivia kiinteän ladattavan litiumioniakun kanssa. Altistuminen tai
nieleminen voi olla vakavasti haitallista.

• Älä koskaan laita ladattavaa kuulokojetta suuhusi.
• Pidä ladattava kuulokojeesi lemmikkien, lasten ja henkisesti rajoitteisten henkilöiden

ulottumattomissa.
• Älä koskaan niele litiumioniakkuja äläkä aseta niitä kehon sisään, sillä se voi johtaa kuolemaan jopa

kahdessa tunnissa. Jos litiumioniakku on nielty tai muuten joutunut kehon sisään tai jos ladattava
kuulokoje on nielty, ota heti yhteys lääkäriin.

• Jos ladattavan kuulokojeen ulkopinta on vaurioitunut, sen ladattavat akut voivat vuotaa. Älä yritä tällöin
käyttää kuulokojetta, vaan ota yhteys audionomiin.

• Akun vuoto voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja. Jos joudut kosketuksiin akun vuotomateriaalin
kanssa, huuhtele välittömästi lämpimällä vedellä. Jos saat akun vuotamisesta kemiallisia
palovammoja, punoitusta tai ihoärsytystä, hakeudu lääkäriin.
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• Akut ovat haitallisia ympäristölle. Älä siksi yritä ikinä polttaa niitä. Hävitä käytetyt ladattavat kuulokojeet
paikallisten määräyksien mukaan tai palauta ne audionomille.

• Käytä turvallisuussyistä vain kuulokojeen mukana toimitettua laturia.
• Kysy lentoyhtiöltä, miten kuulokoje ja laturisi täytyy kuljettaa.

Akun tyhjenemishälytys
Jos paristoissa on vain vähän virtaa, kuulokojeiden äänenvoimakkuus laskee hetkellisesti ja niistä kuuluu
äänimerkki 15 minuutin välein, kunnes virtaa ei enää ole. Tällöin kuulokojeet sammuvat.
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Kuulokojeiden asettaminen korviin
Vasemman ja oikean kuulokojeen erottaminen toisistaan

Vasen kuulokoje (sininen
merkintä)

Oikea kuulokoje (punainen
merkintä)

Tässä esitetty värimerkintä

HUOMIO: Jos sinulla on kaksi kuulolaitetta, ne voidaan ohjelmoida eri tavalla. Älä vaihda niitä, sillä se voi
vahingoittaa kuuloasi.
Kuulokojeesi on värimerkitty. Vasen = sininen. Oikea = punainen.
Jos kuulokojeitasi ei ole värimerkitty, pyydä audionomia lisäämään värimerkit.
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Korvakappaleiden korviin asettaminen.
1. Pidä korvakappaletta peukalon

ja etusormen välissä ja aseta se
äänikanava edellä
korvakäytävään.

2. Liu'uta korvakappale kokonaan
korvaan samalla hieman
kiertäen.

3. Käännä korvakappaletta
kevyesti korvassa taakse- ja
eteenpäin niin, että se asettuu
poimun taakse korvakäytävän
yläpuolella. Liikuta
korvakappaletta ylös- ja
alaspäin ja paina sitä kevyesti,
jotta se asettuisi korvaan oikein.

4. Aseta kuulokoje tiukasti korvan
taakse. Varmista, että se on
kunnolla paikallaan. Kun
kuulokojeet on asetettu oikein,
ne istuvat napakasti mutta
mukavasti.

HUOMAUTUS: Asettaminen voi helpottua, jos vedät korvaa ylös- ja ulospäin vastakkaisella kädellä.
Helpoimman asettamiskeinon löydät kokeilemalla eri tapoja.

HUOMIO: Älä koskaan yritä muuttaa kuulokojeen, korvakappaleiden tai ääniletkun muotoa itse.
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Kuulokojeiden poistaminen korvista

1. Nosta kuulokojetta korvan takaa. Anna
sen roikkua korvan vieressä hetken.

2. Vedä peukalolla ja etusormella korvakappaletta (ei
kuulokojetta tai letkua) irti korvasta. Irrota korvakappale
kokonaan kiertämällä sitä varovasti.
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Kuulokojeiden säilyttäminen
Virran katkaiseminen kuulokojeista ja niiden käynnistäminen
Voit käynnistää tai sammuttaa kuulokojeesi painamalla painiketta
5 sekunnin ajan.

Pitämällä painiketta painettuna muun ajan voit ottaa käyttöön
muita toimintoja, kuten lentotila tai langaton äänensiirto. Ne
kuvataan toisaalla tässä käyttöohjeessa.

Kuulokojeesi siirtyvät automaattisesti lepotilaan, kun laitat ne
päälle kytkettyyn laturiin, ja ne aktivoituvat automaattisesti
uudelleen, kun otat ne pois päälle kytketystä laturista.

Kuulokojeet käynnistyvät aina ensin ohjelmaan 1 esiasetetulla
äänenvoimakkuudella.

HUOMAUTUS: Jos laturi irrotetaan käytön aikana, kuulokojeet sammuvat laturissa.

Merkkivalojen selitys kuulokojeessa:
• Välähtää vihreänä 2 sekunnin ajan: Kuulokoje käynnistyy ja on toimintatilassa.
• Välähtää vihreänä 1 sekunnin ajan kolme kertaa: Kuulokoje sammutetaan.
• Kun kuulokoje on laturissa, vihreät merkkivalot sykkivät: Kuulokoje latautuu.
• Kun kuulokoje on laturissa, vihreät merkkivalot palavat tasaisesti: Kuulokoje on ladattu täyteen.
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Smart Start
Smart Start viivästyttää aikaa, jolloin kuulokojeesi kytkeytyy päälle sen jälkeen, kun Poista kuulokoje laturista.
Tämän toiminnon aikana kuuluu äänimerkki jokaista viivästettävää sekuntia kohden (5 tai 10 sekuntia).

HUOMAUTUS: Jos et halua käyttää tätä toimintoa, pyydä audionomia poistamaan se käytöstä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kuulokojeittesi äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti kuuntelutilanteen mukaan.

Jos kuulokojeessasi on äänenvoimakkuuden säätö, voit kuitenkin säätää äänenvoimakkuutta mieltymystesi
mukaan.

Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti
yläosaaäänenvoimakkuuden säätöpainikkeesta.

Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla
painikkeen alaosaa lyhyesti.

Voit myös säätää äänenvoimakkuutta ReSound -kaukosäätimellä tai ReSound Smart 3D™-sovelluksella.
(Valinnainen).
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Kun muutat äänenvoimakkuutta, kuulokojeesta kuuluu äänimerkki. Kun ylin tai alin raja on saavutettu,
kuulokojeesta kuuluu matala äänimerkki.

Kuulokojeisiin voidaan ohjelmoida äänenvoimakkuutta säätävä lisätoiminto: "Paina pitkään painikkeen alaosaa".
Käytettävissä olevat toiminnot ovat:

• pienin mahdollinen äänenvoimakkuus – äänenvoimakkuutta pienennetään heti mahdollisimman pieneksi, tai
• kuulokoje mykistetään.
Voit palata normaaliin äänenvoimakkuuteen painamalla uudelleen pitkään painikkeen alaosaa.

HUOMAUTUS:

• Jos käytössä on kaksi kuulokojetta, joissa on synkronoitu äänenvoimakkuuden säätö, yhdessä
kuulokojeessa tehty äänenvoimakkuuden säätö heijastuu automaattisesti toiseen kuulokojeeseen.
Kun muutat yhden kuulokojeen äänenvoimakkuutta, siitä kuuluu vähintään yksi äänimerkki. Kuulet
äänimerkin myös toisesta kuulokojeesta.

• Audionomi voi poistaa äänenvoimakkuuden hallinnan käytöstä.

Kuunteluohjelmat
Audionomi voi määrittää kuulokojeissasi käyttöön yhden kuunteluohjelman tai useita kuunteluohjelmia. Näistä
ohjelmista on hyötyä tietyissä tilanteissa. Kysy audionomiltasi, mistä kuunteluohjelmista voi olla hyötyä sinulle.
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Ohjelmat Käytä
All-Around Jos haluat käyttää vain yhtä ohjelmaa, tämä on paras

vaihtoehto.

Front Focus/Ultra Focus Käytettäväksi erittäin meluisissa paikoissa
(kohdennetumpi kuin ravintolaohjelma).

Ravintola Oikea ohjelmavalinta esimerkiksi ravintoloiden kaltaisissa
meluisissa paikoissa ja tapaamisissa.

Musiikki Musiikin kuuntelemiseen.

Akustinen puhelin Erikoisohjelma puhelinkeskusteluja varten.

Ulkokäyttö Ulkokäyttöön (tuulen kohinan vähentämiseksi).

Induktiosilmukkapuhelin ja mikrofoni Käytä tätä, jos puhelimessasi on induktio-ominaisuus.

Induktiosilmukka ja mikrofoni Käytettäväksi paikoissa, joissa on telesilmukkajärjestelmä,
kuten teattereissa ja kirkoissa.

Sovellukset
Voit hallita kuulokojeitasi sovellustemme avulla. Sovelluksesta voit säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa ohjelmia
ja suoratoistaa musiikkia toisesta laitteesta. Katso "Lisäasetukset", sivu 26.
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Ohjelman vaihtaminen
Kuulokojeessasi on painike, josta voit valita mieleisesi useiden
kuunteluohjelmien joukosta.

Voit vaihtaa ohjelmaa painamalla ohjelmapainiketta. Kuulet tällöin yhden tai
useamman äänimerkin. Äänimerkkien lukumäärä osoittaa valitun
kuunteluohjelman (yksi äänimerkki = ensimmäinen ohjelma, kaksi
äänimerkkiä = toinen ohjelma jne).

Voit myös vaihtaa ohjelmia ReSound kaukosäätimellä tai ReSound Smart 3D™ -sovelluksella.

HUOMAUTUS:

• Jos käytössä on kaksi kuulokojetta ja synkronointi on käytössä, ohjelman vaihtaminen yhdessä
kuulokojeessa heijastuu automaattisesti myös toiseen kuulokojeeseen. Kuulet yhtä monta
äänimerkkiä myös toisesta kuulokojeesta.

• Kun sammutat kuulokojeet päältä ja käynnistät ne, ne käynnistyvät aina ohjelmassa 1 ja esiasetetulla
äänenvoimakkuudella.
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Telesilmukkajärjestelmien käyttäminen yhdessä kuulokojeen kanssa
Induktiosilmukka (valinnainen)
Induktiosilmukkaohjelma voi auttaa parantamaan puheen ymmärtämistä kuulokojeiden kanssa yhteensopivien
(HAC)1 puhelimella ja teattereissa, elokuvateattereissa, kirkoissa jne. joihin on asennettu induktiosilmukka.

Kun otat käyttöön induktiosilmukkaohjelman, kuulokojeesi ottavat vastaan signaaleita telesilmukasta tai
kuulokojeen kanssa yhteensopivasta puhelimesta. Audionomi voi aktivoida induktiosilmukkaohjelman.

HUOMAUTUS:

• Induktiokela ei toimi ilman telesilmukkaa tai HAC-puhelinta.
• Jos sinulla on vaikeuksia kuulla induktiokelan avulla, pyydä kuuloalan ammattilaistasi muuttamaan

toimintoa.
• Jos kuulokojeistasi ei kuulu ääntä telesilmukkajärjestelmässä, jossa on aktiivinen

induktiosilmukkatoiminto, telesilmukkajärjestelmä ei ehkä ole päällä tai se ei toimi oikein.
• Telesilmukasta ja kuulokojeiden mikrofoneista tuleva ääni voidaan yhdistää keskenään haluamallasi

tavalla. Pyydä lisätietoja audionomilta.
• Kun haluat lopettaa induktiosilmukkatoiminnon, valitse toinen kuunteluohjelma.

1Jotkin älypuhelimet ovat kuulokojeyhteensopivia (HAC). Kuulokojeiden kanssa yhteensopivissa puhelimissa on pieni induktiosilmukka, johon kuulokojeesi
muodostavat yhteyden.Induktiosilmukka havaitsee kuulokojeen kanssa yhteensopivan puhelimen signaalin ja muuntaa sen ääneksi.
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Puhelimen käyttö
Voit käyttää puhelinta kuulokojeen avulla normaaliin tapaan. Puhelimen optimaalisen
pitoasennon löytäminen voi vaatia harjoittelua.

Seuraavista vinkeistä voi olla apua:

1. Pidä puhelinta korvakäytävääsi vasten tai kuulokojeen mikrofonien lähellä kuvan
mukaisesti.

2. Jos kuulet vihellystä, yritä pitää puhelinta samassa asennossa muutaman
sekunnin ajan. Kuulokoje saattaa pystyä poistamaan vihellyksen.

3. Voit myös kokeilla pitää puhelinta hieman kauempana korvasta.

HUOMAUTUS:

• Jos sinulla on mobiililaite, voit yhdistää sen suoraan kuulokojeisiisi. Katso "Lisäasetukset", sivu 26.
• Jos et saa hyvää kuuluvuutta mobiililaitetta käyttäessäsi, audionomi voi antaa neuvoja saatavilla

olevista apuvälineistä, jotka auttavat kuuluvuuden parantamisessa. Katso myös "Langattomat
tarvikkeet.", sivu 30.

• Tarpeistasi riippuen audionomi voi ottaa käyttöön erikoiskuunteluohjelman puhelimen käyttöä varten.

Matkapuhelimet
Kuulokojeesi noudattaa tiukimpia kansainvälisiä sähkömagneettisen yhteensopivuuden standardeja. Häiriöiden
määrä saattaa johtua mobiililaitteen mallista tai operaattorista.
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Phone Now (valinnainen)
Jos puhelimen kuulokkeeseen kiinnitetään magneetti, kuulokojeesi ottavat automaattisesti käyttöön
puhelinohjelman, kun kuuloke viedään lähelle korvaa.

Kun puhelimen kuuloke poistetaan korvalta, kuulokojeet palaavat automaattisesti edelliseen kuunteluohjelmaan.

HUOMAUTUS: Pyydä audionomia ottamaan Phone Now käyttöön kuulokojeissasi.

Phone Now -magneetin asettaminen paikalleen
Kiinnitä magneetti puhelimeen seuraavasti:

1. Puhdista puhelin huolellisesti. Käytä
suositeltua puhdistusainetta.

2. Irrota kalvo magneetista. 3. Aseta magneetti puhelimeen.

HUOMIO:
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• Jos puhelujen aikana signaali katoaa tai kohinaa kuuluu toistuvasti, siirrä Phone Nowmagneetti
toiseen paikkaan puhelimen kuulokkeessa.

• Käytä ainoastaan magneetteja, joiden toimittaja on ReSound..

Käyttöohje: Phone Now
1. Nosta puhelin korvaa vasten.
2. Kun kuulet lyhyen melodian, puhelinohjelma on aktiivinen.

HUOMAUTUS:

• Puhelimen kuuloketta voi olla tarpeen siirtää hiukan parhaan asennon löytämiseksi Phone Now -
toiminnon aktivointia ja hyvää puhelinkeskustelun kuuluvuutta varten.

• Jos kuulokojeessasi on otettu käyttöön Comfort Phone -toiminto, puhelimesta irrotetun korvan
kuulokoje vaimenee automaattisesti.

• Älä peitä puhelimen kaiuttimen aukkoa magneetilla.
• Jos toiminto ei toimi kunnolla, siirrä tarvittaessa magneettia niin, että puhelinta on mukava ja helppo

käyttää.
• Jos puhelinohjelmaa ei aktivoidu kuulokojeissasi odotetulla tavalla, yritä siirtää magneetti toiseen

paikkaan tai lisätä magneetteja.
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Phone Now varoitusta

VAROITUS:

• Magneetin nieleminen voi olla terveydelle haitallista. Jos magneetti on nielty, hakeudu välittömästi
lääkärin hoitoon.

• Pidä magneetit lemmikkien, lasten ja henkisesti rajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa..
• Phone Now-magneetti voi vaikuttaa herkkiin lääkinnällisiin laitteisiin/elektroniikkajärjestelmiin. Jos

Phone Now -ratkaisua käytetään sydämentahdistimien tai sydäniskurien kaltaisten herkkien laitteiden
lähellä, tiedustele tarvittavia turvatoimia niiden valmistajalta. Jos valmistaja ei voi antaa lausuntoa,
suosittelemme pitämään magneetin tai magneetillisen puhelimen 30 cm:n (12") etäisyydellä
magneetille herkistä laitteista (esim. sydämentahdistimista).

Suora äänitulo
Voit liittää DAI-sovittimen (Suora äänitulo) kuulokojeen pohjaan. Kun se on yhdistetty, kuulokojeet ottavat
automaattisesti käyttöön sähköisen liitännän (DAI). Ääni lähetetään sitten suoraan kuulokojeeseen kaapelin tai
langattoman FM-järjestelmän välityksellä.

Jos haluat kuulla, mitä ympärilläsi tapahtuu, voit yhdistää DAI-tulon kuulokojeen mikrofonien ottamiin ääniin.

HUOMAUTUS: Kuulokojeen akku tyhjenee nopeammin, jos käytät DAI-toimintoa.
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DAI-sovittimen liittäminen

1. Kohdista DAI-sovittimen kärki kuulokojeen uraan. 2. Siirrä sovitinta kohti
kuulokojeen pohjaa.

3. Napsauta sovitin kiinni
kuulokojeeseen.

DAI-sovittimen irrottaminen

• Irrota sovitin kuulokojeesta painamalla
vapautuspainiketta.
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Tärkeitä tietoja FM-kuuntelusta
• Älä käytä kahta lähetintä samalla FM-kanavalla.
• Älä puhdista FM-vastaanotinta vedellä tai muulla nesteellä. (DAI) vedellä tai muulla nesteellä.
• Älä käytä FM-lähetintä paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneessa

öljylautoilla.
• Muista, että muut vastaanottimet voivat ottaa vastaan FM-signaaleja ja kuulla ne..
• Ennen tämän järjestelmän käyttämistä ulkomailla varmista audionomilta, että käyttämäsi FM-radiotaajuus on

sallittu kyseisessä maassa..
• FM-laitteen ja lähettimen saa korjauttaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä..
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Lisäasetukset
Kuulokojeiden käyttäminen iPhonen, iPadin ja iPod touchin kanssa
(valinnainen)

Kuulokojeesi on tehty iPhonelle sopivaksi, iPad ja iPod touch, jotka mahdollistavat suoran äänen suoratoiston,
mukaan lukien handsfree-puhelut uusimmista iPhone- ja iPad-malleista1, ja hallita näillä mobiililaitteilla.

Suoratoisto Android-älypuhelimesta
Joillakin Android-älypuhelimilla voi suoratoistaa ääntä, myös puheluita, suoraan kuulokojeisiisi. Laitteessasi on
oltava Android-versio 10 tai uudempi ja Android Streaming for Hearing Aids -ominaisuus.

HUOMAUTUS: Saat apua näiden laitteiden käyttämisessä ja pariliittämisessä kuulokojeittesi kanssa
audionomilta tai tukisivustostamme.. Katso tämän käyttöoppaan takasivu.

1Handsfree-puhelut ovat yhteensopivia iPhone 11:n tai uudemman, iPad Pron 12,9 tuuman (5. sukupolvi), iPad Pron 11 tuuman (3. sukupolvi), iPad Airin (4.
sukupolvi) ja iPad minin (6. sukupolvi) tai uudemman kanssa ohjelmistopäivityksillä iOS 15.3 ja iPadOS 15.3 tai uudempi.
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Kuulokojeen ohjaaminen mobiilisovelluksella (valinnainen)
ReSound Smart 3D™ -sovellus lähettää ja vastaanottaa signaaleja kuulokojeiden ja mobiililaitteiden välillä.
Kuulokojeisiin tarkoitetulla ReSound Smart 3D™ sovelluksella voit saada päivityksiä kuulokojeisiisi, etsiä
kuulokojeesi, tarkistaa niiden akun varauksen tai vaihtaa kaukosäätimellä ohjelmia tai säätää
äänenvoimakkuutta.

HUOMIO:

• Yhdistä kuulokojeesi vain viralliseen ReSound -mobiilisovellukseen.
• Tätä sovellusta saa käyttää vain niiden ReSound -kuulokojeiden kanssa, joille se on tarkoitettu. Jos

sovellusta käytetään yhdessä muiden kuulokojeiden kanssa, ReSound ei vastaa seurauksista.
• Älä poista sovellusilmoituksia käytöstä..
• Asenna päivitykset, jotta sovellus toimisi oikein.

HUOMAUTUS:

• Jos haluat painetun version sovelluksen käyttöoppaasta, mene verkkosivuillemme (katso tämän
käyttöoppaan takasivu) tai ota yhteyttä asiakastukeen.

• Saat apua näiden laitteiden käyttämisessä ja pariliittämisessä kuulokojeittesi kanssa audionomilta tai
tukisivustostamme..

• Jos Bluetooth®-yhteensopiva Android-mobiililaitteesi ei suoratoista suoraan kuulokojeisiisi, ReSound
Phone Clip+ tuo suoratoisto-ominaisuudet ja handsfree-keskustelut käyttöösi.
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ReSound Assist ja ReSound Assist Live (valinnainen)
ReSound Assist
Jos olet rekisteröinyt kuulokojeesi ReSound Assist -palveluun, kuulokojeitasi voidaan etäsäätää, jolloin sinun ei
tarvitse mennä audionomin vastaanotolle.

Tarvitset vain yhteensopivan mobiililaitteen, jossa on Internet-yhteys Näin voit:

• Pyydä apua etäyhteydellä, niin kuulokojeesi voidaan säätää sinulle paremmin sopivaksi.
• Pidä kuulokojeesi ajan tasalla uusimmilla ohjelmistoilla, jotta varmistat parhaan mahdollisen suorituskyvyn.
Tämä palvelu toimii vain, jos mobiililaitteesi on yhteydessä internetiin. Audionomisi kertoo tästä toiminnosta ja
sen käyttämisestä yhdessä ReSound Smart 3D™ -sovelluksen kanssa.

Varmista, että kuulokojeesi on yhdistetty ReSound Smart 3D™ -sovellukseen ja että ne sijaitsevat iPhonen,
iPadin , iPod touchin tai Android -älypuhelimen lähellä ennen muutosten käyttöönottoa.

HUOMAUTUS: Kuulokojeistasi katkaistaan virta asentamisen ja päivittämisen aikana.

28 Lisäasetukset



ReSound Assist Live
Tämä palvelu sisältää myös: ReSound Assist Live. Tämän palvelun avulla saat audionomilta henkilökohtaista
apua kotoa käsin.
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Langattomat tarvikkeet.
Langattomien laitteiden ekosysteemimme sisältää laajan valikoiman saumattomasti integroitavia langattomia
lisälaitteita. Näiden avulla voit lähettää korkealaatuista stereoääntä ja puhetta suoraan kuulokojeisiisi.

Saatavilla olevat langattomat lisävarusteet ja niiden ominaisuudet
• TV Streamer suoratoistaa ääntä televisiosta ja lähes mistä tahansa muusta äänilähteestä kuulokojeisiisi

sinulle sopivalla äänenvoimakkuudella.
• Peruskaukosäädin säätää äänenvoimakkuutta, mykistää kuulokojeesi ja vaihtaa ohjelmia.
• Laajennettu kaukosäädin säätää äänenvoimakkuutta, mykistää kuulokojeesi, vaihtaa ohjelmia ja näyttää

asetukset.
• Puhelinklipsi välittää puhelinkeskusteluja ja stereoääntä molempiin kuulokojeisiin, ja toimii myös

kaukosäätimenä.
• Puettava mikrofoni on mikrofoni, jota muut voivat käyttää. Se parantaa merkittävästi puheen ymmärtämistä

meluisissa tilanteissa.
• Langaton mikrofoni toimii kuten puettava mikrofoni, mutta se toimii myös pöytämikrofonina. Lisäksi siinä

on sisäänrakennettu telesilmukka, jolla se voidaan liittää induktiosilmukkajärjestelmään, liitin FM-
vastaanottimelle ja minijakkiulostulo äänen langalliseen suoratoistoon tietokoneesta tai musiikkisoittimesta.

• Sovellus , jonka voit asentaa mobiililaitteeseesi ja joka mahdollistaa suoratoiston ja ohjauksen suoraan
mobiililaitteestasi. Katso "Lisäasetukset", sivu 26.
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Langattomien lisävarusteiden käyttäminen

2

Jos haluat käyttää langatonta laitetta, joka on jo yhdistetty kuulokojeisiisi, paina painiketta enintään 2 
sekuntia. Kuulokojeesta kuuluu merkkiääni, joka vahvistaa yhteyden.

Lisätietoja kuulokojeiden yhdistämisestä langattomaan lisälaitteeseen on lisälaitteen
käyttöohjeessa.

HUOMAUTUS:

• Ota yhteyttä audionomiin saadaksesi yleistietoa yhteensopivista langattomista lisävarusteista, jotka
GN ReSound A/S on hyväksynyt.

• Sinun tulisi käyttää vain ReSound:n langattomia tarvikkeita kuulokojeiden kanssa.

Alhaisen lataustason varoitus langattomiin lisälaitteisiin paritetuissa
kuulokojeissa

HUOMAUTUS:

Akut tyhjenevät nopeammin, jos käytät langattomia toimintoja, kuten äänensiirtoa älylaitteelta tai
televisiosta TV-lähettimemme kautta. Kun akun varaus vähenee, langattomat toiminnot lakkaavat
toimimasta. Viiden minuutin välein kuuluva melodinen äänimerkki ilmaisee, että pariston varaus on
alhainen. Seuraavassa taulukossa näkyy, kuinka toiminnot muuttuvat pariston varauksen myötä.
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Akun varaus Signaali Kuulokoje Kaukosäädin Äänensiirto

Täyteen ladattu P P P

Matala

4 tasaista
äänimerkkiä

P P x

Tyhjentynyt
3 tasaista

äänimerkkiä ja
1 pidempi
äänimerkki

P x x

Näet akun varauksen myös ReSound Smart 3D™ -sovelluksessa.
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Lentotila / Langattoman viestinnän pois päältä -tila
Kuulokojeesi voivat vastaanottaa langattomia signaaleja. Niitä voidaan esimerkiksi ohjata mobiililaitteella tai
kaukosäätimellä. Tiedonsiirtoa voi tapahtua myös kuulokojeiden välillä. Langaton tietoliikenne täytyy poistaa
käytöstä tietyillä alueilla.

HUOMIO:

• Tässä kuulokojeessa on radiotaajuuslähetin. Kun siirryt lentokoneeseen, noudata lentoyhtiön ohjeita
ja poista kuulokojeen langattomat toiminnot käytöstä ohjeiden mukaisesti.

• Poista kuulokojeiden langaton tiedonsiirto käytöstä, kun näin täytyy tehdä.

HUOMAUTUS: Molemmille kuulokojeille on tehtävä seuraavat toimenpiteet vaikka synkronointi olisi
käytössä.

Langattoman viestinnän sammuttaminen (lentotilan aktivointi)
1. Sammuta kuulokojeesi.
2. Pidä painiketta painettuna 9 sekuntia.
3. Kuulokojeen merkkivalo välähtää kahdesti neljä kertaa. Jos käytät kuulolaitteita, kuulet kaksoisäänimerkkejä

( ) noin 10 sekunnin ajan, mikä tarkoittaa, että kuulokoje on nyt lentotilassa.

Langattoman viestinnän käyttöönotto (lentotilan sammuttaminen)
1. Sammuta kuulokoje ja käynnistä se uudelleen.
2. Langaton viestintä aktivoituu 10 sekunnin kuluttua.
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Kuulokojeiden puhdistus ja hoito
Puhdistustyökalut
Kuulokojeidesi mukana toimitetaan seuraavat puhdistustyökalut:

1. Pehmeä liina.
2. Harja, jossa on paristomagneetti.

Audionomi voi antaa sinulle vahasuodatinsarjan.
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Yleiset hoito- ja huolto-ohjeet

HUOMAUTUS: Parhaan kuulokojeiden käyttökokemuksen saaminen ja pisimmän käyttöiän
varmistaminen edellyttää, että puhdistat ne ja pidät niistä huolta.

Kuulokojeet on helppo pitää hyvässä kunnossa toimimalla seuraavasti:

1. Kun poistat kuulokojeet korvistasi, sammuta ne.
2. Kun olet poistanut kuulokojeet korvistasi, pyyhi ne pehmeällä kankaalla, jotta ne pysyvät puhtaina ja kuivina.
3. Jos käytät kuivausainetta, käytä vain suositeltuja tuotteita.
4. Levitä kosmetiikkaa, hajuvettä, after-shavea, hiuslakkaa, voiteita jne. ENNEN

kuin laitat kuulokojeesi. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa tai värjätä
kuulokojeesi.

5. Älä upota kuulokojetta mihinkään nesteeseen.
6. Pidä kuulokojeesi poissa liiallisesta kuumuudesta ja suorasta auringonvalosta.
7. Laite on sertifioitu IP68-luokituksen mukaisesti veden- ja pölynkestäväksi:
• Laitteessa on IP6X -pölysuojaus. Vältä laitteen altistamista voimakkaasti

pölylle.
• Laitteessa on IPX-suojaus8 veden sisäänpääsyä vastaan. Vältä laitteen joutumista kosketuksiin veden

kanssa, äläkä ui, käy suihkussa tai saunassa, kun käytät laitetta.
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HUOMIO:

• Älä koskaan käytä alkoholia tai muita puhdistusaineita kuulokojeiden puhdistamiseen. Muutoin
kuulokojeet voivat vaurioitua, tai saattaa aiheutua ihoreaktio.

• Kuulokojeisiin jäänyt korvavaha tai muut jäämät saattavat aiheuttaa tulehduksen. Noudata ohjeita ja
puhdista kuulokojeesi tämän välttämiseksi.

Päivittäinen hoito ja huolto
Kuulokojeet on puhdistettava ja kuivattava päivittäin. Käytä mukana toimitettuja puhdistustyökaluja.

1. Pyyhi kuulokojeesi liinalla. 2. Pyyhkäise pienellä harjalla mikrofonien yli.

36 Kuulokojeiden puhdistus ja hoito



HUOMAUTUS:

• Älä yritä työntää pienen harjan harjaksia tai puhdistussiimaa mikrofoniaukkoihin. Tämä voi
vahingoittaa kuulokojettasi.

• Pyyhi korvakappale puhtaaksi pehmeällä kuivalla kankaalla.

Korvakappale
1. Poista korvakappale ja ääniletku kuulokojeista

ennen puhdistamista.
2. Puhdista korvakappale miedolla saippualla ja

huuhtele se haalealla vedellä.

3. Kuivaa korvakappale huolellisesti puhdistuksen
jälkeen. Poista mahdollinen jäljelle jäävä vesi ja
epäpuhtaudet ääniletkusta pienellä puhaltimella ja
puhdistussiimalla.
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HUOMAUTUS: Korvakappaleen letkusta voi tulla jäykkä, se voi haljeta tai siihen voi tulla värimuutoksia
ajan myötä. Vaihda ääniletku tarvittaessa (muutaman kuukauden välein). Lisätietoja saat audionomilta.

Mikrofonisuodattimen vaihtaminen
Kaksi mikrofonia kuulokojeen takana on suojattu mikrofonisuodattimella. Jos huomaat äänen heikentymistä tai
sinulla on vaikeuksia tunnistaa, mistäpäin äänet tulevat, suodattimien vaihtaminen voi auttaa.

Tarvitset pakkauksen mikrofonisuodattimia. Ota yhteys
audionomiin.

Mikrofoninsuodatintyökalulla on kaksi toimintoa: poistokärki
käytetyn suodattimen nostamista varten ja vaihtokärki, jossa on
uusi suodatin.

Pakkaus sisältää 8
mikrofonisuodatintyökalua.
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Vanhan mikrofonisuojan poistaminen
1. Avaa mikrofonisuojan kotelo. Ota yksi työkalu ulos kotelosta.

Kunkin työkalun yhdessä päässä on pieni koukku
(irrotuskärki). Työkalun toisessa päässä on uusi
mikrofonisuoja.

2. Aseta poistokärki käytettyyn
mikrofonisuojaan. Vedä työkalu
suoraan ulos. Vedä työkalua
suorassa, älä vinottain.
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Uuden mikrofonisuojan asettaminen paikalleen

1. Aseta työkalun toinen pää
mikrofoniaukkoon (siihen
päähän, jossa
vaihtosuodatin on).

2. Paina vaihtosuodatin varovasti
suoraan mikrofoniaukkoon, kunnes
ulompi rengas on samassa tasossa
kuulokojeen takaosan kanssa.

3. Vedä työkalu suoraan ulos.
Uuden mikrofonisuodattimen
pitäisi pysyä paikallaan.

HUOMIO: Käytä vain kuulokojeiden kanssa käytettäväksi tarkoitettuja tarvikkeita. Kysy lisätietoja
audionomilta.

Ladattavien kuulokojeiden säilyttäminen
Kun kuulokojeet eivät ole käytössä, aseta ne verkkovirtaan kytkettyyn laturiin ja lataa ne, jotta ne olisivat
käyttövalmiina silloin kun niitä tarvitaan.

Jos kuulokojeita ei käytetä pitkään aikaan, aseta ne laturiin, kun se on kytkettynä pistorasiaan. Irrota laturi sen
jälkeen pistorasiasta. Sekä laturi että kuulokojeet sammuvat.

Jos et halua säilyttää kuulokojeita laturissa, voit myös sammuttaa ne manuaalisesti.
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Tinnituksen hallinta
Tinnitus Sound Generator-moduuli
Sinun ReSound kuulokojeesi sisältää Tinnitus Sound Generator (TSG) moduulin. Se on työkalu,
jolla voidaan tuottaa ääniä, joita käytetään tinnituksen hallintaohjelmissa tinnituksen kärsimyksen lievittämiseksi
tilapäisesti. TSG -moduuli tuottaa ääniä, jotka lääkäri tai audionomi säätää terapeuttisten tarpeiden ja
mieltymystesi mukaan. Kuulet joskus jatkuvaa tai vaihtelevaa terapeuttista ääntä valitun kuulokojeohjelman ja
ympäristön mukaan.

TSG -moduulin käyttöaiheet
Tinnitus Sound Generator-moduuli on työkalu, joka tuottaa tinnituksenhallintaohjelmassa käytettäviä ääniä. Ne
lievittävät tinnituksesta kärsivien oireita. Pääasiallinen kohderyhmä on yli 18-vuotiaat aikuiset. Tätä tuotetta
voidaan käyttää myös vähintään 12-vuotiaille lapsille. Lääkärin, audionomin tai holhoojan on annettava lapsille ja
fyysisesti tai henkisesti rajoitteisille henkilöille riittävää opastusta TSG -moduulin sisältämän kuulokojeen
asettamisessa ja sen poisottamisessa.

Terveydenhuollon ammattilaisille
Tinnitus Sound Generator -moduuli on tarkoitettu tinnituspotilaita ja muita kuulon ongelmia hoitavien
audionomien käyttöön. Tinnitus Sound Generator -moduulin sovittaminen on annettava audionomin tehtäväksi.
Hän osallistuu myös tinnituksenhallintaohjelmaan. Jos kuuloalan ammattilainen katsoo sen mahdolliseksi,
Tinnitus Sound Generator -moduulin myöhemmät sovitukset voidaan suorittaa etänä ja reaaliajassa, ja samalla
voidaan olla suorassa yhteydessä käyttäjän omaan sovellukseen liittyvän suoran äänen, videon ja chatin
välityksellä.
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TSG -moduulin käyttöohjeet

Laitteen kuvaus
Tinnitus Sound Generator (TSG) -moduuli on ohjelmisto, jonka avulla tuotetaan tinnituksenhallintaohjelmissa
käytettäviä ääniä tinnituksen tilapäistä lievittämistä varten.

Selitys laitteen toiminnoista
TSG -moduuli on taajuus- ja amplitudimuotoinen valkoisen kohinan generaattori. Kohinan signaalitasoa ja
taajuusominaisuuksia voidaan säätää terapeuttisten tarpeiden ja mieltymysten mukaan lääkärin tai audionomin
avustuksella.

Lääkärisi, audiologisi tai audionomisi voi muokata maskeerausääntä, jotta se olisi miellyttävämpää. Tällöin ääni
voi muistuttaa esimerkiksi aaltojen lyömistä rantaan.
Lisäksi moduloinnin taso ja nopeus voidaan määrittää mieltymystesi ja tarpeittesi mukaisesti. Audionomi voi
ottaa käyttöön lisätoiminnon, josta voit valita luonnonääniä, kuten aaltoja tai virtaavaa vettä..

Jos käytät kahta keskenään synkronoitavaa kuulokojetta, audionomi voi ottaa tämän toiminnon käyttöön. Tällöin
Tinnitus Sound Generator synkronoi molemmista kuulokojeista kuuluvan äänen.

Jos tinnitus vaivaa ainoastaan hiljaisissa paikoissa, lääkäri tai audionomi voi säätää TSG -moduulin asetukset
siten, että sen tuottama ääni kuuluu vain tällaisissa paikoissa. Yleistä äänenvoimakkuutta voidaan säätää
valinnaisella äänenvoimakkuuden säätimellä. Lääkäri, audiologi tai audionomi arvioi kanssasi, onko tällainen
toiminto tarpeen.

Jos kuulokojeiden välinen yhteys on otettu käyttöön, audionomi voi ottaa käyttöön ympäristön tarkkailemisen
synkronoinnin. Tällöin TSG-moduulin äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti samanaikaisesti
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molemmissa kuulokojeissa taustaäänten tason mukaan. Koska kuulokojeessa on äänenvoimakkuuden säätö,
sen tarkkailemaa taustamelun voimakkuutta ja äänenvoimakkuuden säätöä voidaan käyttää yhtä aikaa
kummankin kuulolaitteen melutason säätämiseksi.

Tieteelliset käsitteet, joihin laite perustuu
TSG -moduuli tuottaa rikastettua ääntä, jonka tarkoitus on ympäröidä tinnitusääni neutraalilla äänellä, joka on
helppo jättää huomiotta. Äänen rikastuttaminen on tärkeä osa tinnituksen hoidon useimpia lähestymistapoja,
kuten Tinnitus Retraining Therapya (TRT).

Jotta tinnitukseen tottuminen helpottuisi, tämän on oltava kuultavissa. Siksi TSG-moduulin ihanteellinen
äänenvoimakkuus olisi asetettava siten, että se alkaa sekoittua tinnituksen kanssa ja että voit kuulla sekä
tinnituksen että käytetyn äänen.

Useimmissa tapauksissa TSG -moduuli voidaan myös asettaa peittämään tinnitusääni. Tällöin saadaan
tilapäistä helpotusta ottamalla käyttöön miellyttävämpi ja hallittavampi äänilähde.

TSG äänenvoimakkuuden säädin
Audionomi asettaa äänigeneraattorin tietylle äänenvoimakkuudelle. Kun äänigeneraattori kytketään päälle,
äänenvoimakkuus on tällä optimaalisella asetuksella. Äänenvoimakkuutta ei yleensä tarvitse säätää käsin.
Äänenvoimakkuuden säätimellä voidaan kuitenkin säätää äänenvoimakkuutta tai ärsykkeen määrää käyttäjän
mieltymysten mukaan Tinnitusäänigeneraattorin äänenvoimakkuutta voi säätää vain audionomin määrittämällä
alueella.

Äänenvoimakkuuden säädin on valinnainen TSG -moduulin ominaisuus, jota käytetään äänigeneraattorin
lähtötason säätämiseen.
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TSG -moduulin käyttäminen älypuhelinsovellusten kanssa
Tinnitusäänigeneraattorin ohjausta kuulokojeen painikkeilla voidaan parantaa langattomalla ohjauksella
älypuhelimen tai mobiililaitteen TSG -sovelluksesta. Tämä toiminto on käytettävissä tuetuissa kuulokojeissa, kun
kuuloalan ammattilainen on ottanut TSG -toiminnon käyttöön kuulokojeen sovituksen yhteydessä.

HUOMAUTUS: Älypuhelinsovellusten käyttäminen edellyttää, että kuulokoje on yhdistetty älypuhelimeen
tai mobiililaitteeseen.

TSG – Tekniset tiedot
Äänisignaalitekniikka:Digitaalinen.

Saatavilla olevat äänet
Valkoinen kohinasignaali, jota voidaan muokata seuraavasti:

Ylipäästösuodin Alipäästösuodin

500 Hz 2 000 Hz

750 Hz 3 000 Hz

1 000 Hz 4 000 Hz

1 500 Hz 5 000 Hz

2 000 Hz 6 000 Hz

- 8 000 Hz
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Valkoisen kohinasignaalin amplitudia voidaan moduloida aina 14 desibeliin saakka

Tämän laitteen käyttö reseptillä
TSG -moduulia täytyy käyttää lääkärin, audiologin tai audionomin määräämällä tavalla. Pysyvien
kuulovaurioiden välttämiseksi päivittäinen enimmäiskäyttö riippuu tuotetun äänen voimakkuudesta.

Jos haluat säätää TSG-moduulia, ota yhteyttä audionomiin..

Jos äänigeneraattorin käytöstä ilmenee haittavaikutuksia, kuten huimausta, pahoinvointia, päänsärkyä, kuulon
heikkenemistä tai tinnituksen lisääntymistä, sinun on lopetettava äänigeneraattorin käyttö ja hakeuduttava
lääkäriin.

Kohderyhmä
Pääasiallinen kohderyhmä on yli 18-vuotiaat aikuiset. Tätä tuotetta voidaan käyttää myös vähintään 12-vuotiaille
lapsille. Lääkärin, audionomin tai holhoojan on annettava lapsille ja fyysisesti tai henkisesti rajoitteisille henkilöille
riittävää opastusta TSG -moduulin sisältämän kuulokojeen asettamisessa ja sen poisottamisessa.

Tärkeä huomautus mahdollisille äänigeneraattorin käyttäjille
Äänigeneraattori on elektroninen laite, joka tuottaa riittävän voimakasta ja oikeanlaista kohinaa, jotta
tinnitusäänet siedetään. Sitä käytetään myös apuna ulkoisten äänien ja puheen kuulemisessa.

Hyvä hoitotapa edellyttää, että henkilö, jolla on tinnitusta, pyytää lääkärinlausunnon laillistetulla lääkärillä
(mieluiten korvasairauksiin erikoistuneelta lääkäriltä) ennen äänigeneraattorin käyttöä. Korvasairauksiin
erikoistuneita laillistettuja lääkäreitä kutsutaan usein otolaryngologeiksi, otologeiksi tai otorhinolaryngologeiksi.
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Lääketieteellisen arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että kaikki lääketieteellisesti hoidettavissa olevat tilat, jotka
voivat vaikuttaa tinnitukseen, tunnistetaan ja hoidetaan ennen äänigeneraattorin ostamista.

Äänigeneraattori on väline, jolla tuotetaan ääniä, joita voidaan käyttää asianmukaisen neuvonnan ja/tai
tinnituksen hoito-ohjelman yhteydessä tinnituksesta kärsivien potilaiden oireiden lievittämiseksi.

Varoitustiedot

VAROITUS:

• Äänigeneraattorit voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään väärin.
• Äänigeneraattoreita saa käyttää vain lääkärin, audiologin tai audionomin määräämällä tavalla.
• Äänigeneraattorit eivät ole leluja, ja ne on pidettävä poissa sellaisten henkilöiden ulottuvilta, jotka

voivat aiheuttaa itselleen vammoja (erityisesti lapset ja lemmikkieläimet).

HUOMIO:

• Jos äänigeneraattorin käytöstä ilmenee käyttäjälle haittavaikutuksia, kuten huimausta, pahoinvointia,
päänsärkyä, kuulon heikkenemistä tai tinnituksen lisääntymistä, äänigeneraattorin on lopetettava
käyttö ja hakeuduttava lääkäriin.

• Lopeta äänigeneraattorin käyttö ja ota viipymättä yhteys lääkäriin, jos sinulla on jokin seuraavista:
1. Näkyvä perinnöllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epämuodostuma.
2. Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 päivän aikana
3. Äkillinen tai nopeasti etenevä kuulon heikkeneminen viimeisten 90 päivän aikana.
4. Akuutti tai krooninen huimaus.
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5. Toispuoleinen kuulon heikkeneminen, joka on alkanut äkillisesti tai hiljattain viimeisten 90
päivän aikana.

6. Audiometrinen ilma- ja luujohtokuulokynnysten ero on vähintään 15 desibeliä taajuudella 500
Hz, 1000 Hz ja 2000 Hz.

7. Näkyviä merkkejä merkittävästä vahan kertymisestä tai vierasesineestä korvakäytävässä.
8. Kipu tai epämukavuus korvassa.

• Lopeta äänigeneraattorin käyttö ja ota viipymättä yhteyttä audionomiin, jos koet muutoksia tinnituksen
havaitsemisessa, epämukavuutta tai puheen havaitsemisen keskeytymistä tinnitusäänigeneraattorin
käytön aikana.

• Äänenvoimakkuuden säädin on TSG -moduulin ominaisuus, jota käytetään äänigeneraattorin
lähtötason säätämiseen. Lasten tai fyysisesti tai henkisesti vammaisten käyttäjien tahattoman käytön
estämiseksi äänenvoimakkuuden säätö on, jos se on käytössä, määritettävä siten, että se
mahdollistaa vain äänigeneraattorin lähtötason laskemisen.

• Jos TSG -moduulilla varustettua kuulokojetta käyttää lapsi tai fyysisesti tai henkisesti rajoitteinen
henkilö, holhoojan on valvottava sen käyttöä.

• Älypuhelinsovelluksella tehtävän tinnitusäänigeneraattorin asetusten säätämisen saa tehdä vain
vanhempi tai laillinen huoltaja, jos käyttäjä on alaikäinen.

• Vain vanhempi tai laillinen huoltaja saa käyttää ReSound Assist-sovellusta tinnitusäänigeneraattorin
etäasetusten tekemiseen, jos käyttäjä on alaikäinen.
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Tinnitus Sound Generator varoitus audionomeille

Audionomin on neuvottava tulevaa äänigeneraattorin käyttäjää kääntymään viipymättä lääkärin (mieluiten
korvalääkärin) puoleen ennen äänigeneraattorin hankkimista, jos audionomi toteaa tiedustelun, todellisen
havainnoinnin tai muun saatavilla olevan, tulevaa käyttäjää koskevan tiedon perusteella, että tulevalla
käyttäjällä on jokin seuraavista:

1. Näkyvä perinnöllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epämuodostuma.
2. Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 päivän aikana
3. Äkillinen tai nopeasti etenevä kuulon heikkeneminen viimeisten 90 päivän aikana.
4. Akuutti tai krooninen huimaus.
5. Toispuoleinen kuulon heikkeneminen, joka on alkanut äkillisesti tai hiljattain viimeisten 90 päivän

aikana.
6. Audiometrinen ilma- ja luujohtokuulokynnysten ero on vähintään 15 desibeliä taajuudella 500 Hz, 1000

Hz ja 2000 Hz.
7. Näkyviä merkkejä merkittävästä vahan kertymisestä tai vierasesineestä korvakäytävässä.
8. Kipu tai epämukavuus korvassa.

HUOMIO: Äänigeneraattorin suurin teho voi aiheuttaa kuulonalenemaa OSHA-säädösten mukaisesti.
NIOSH-suositusten mukaan äänigeneraattoria saa käyttää enintään kahdeksan (8) tuntia päivässä, kun
äänenvoimakkuudeksi on säädetty 85 db SPL tai enemmän. Äänigeneraattoria saa käyttää enintään
kaksi (2) tuntia päivässä, kun äänenvoimakkuudeksi on säädetty vähintään 90 db SPL. Äänigeneraattoria
käytettäessä äänenvoimakkuus ei missään tapauksessa saa olla epämukava.
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Yleiset varoitukset ja varotoimet
VAROITUS:

• Ota yhteys audionomiin:
– jos epäilet, että korvakäytävässä on vierasesine
– Jos koet ihoärsytystä
– Jos kuulokojeen käytön aikana kertyy liikaa korvavahaa

• Katso myös "Vasta-aiheet", sivu 5
• Älä koskaan jätä valvomatta lapsia tai henkilöitä, joilla on kognitiivisia, henkisiä tai mielenterveyteen

liittyviä haasteita, kun he käyttävät kuulokojeitaan. Kuulokojeet sisältävät pieniä osia, jotka saattavat
olla vaarallisia nieltyinä.

• Jos kuulokojeen osia on nielty, ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä käytä kuulokojeita, jos altistut säteilylle. Jotkin säteilytyypit, kuten MRI- tai TT-laitteiden tuottama

säteily, voivat vaikuttaa kuulolaitteiden asetuksiin, jolloin voi aiheutua toimintahäiriöitä ja kuulo saattaa
vahingoittua.

• Muunlainen säteily, jota esimerkiksi murtohälyttimet, valvontajärjestelmät, matkapuhelimet,
metallinpaljastimet ja radiolaitteet aiheuttavat, ei vahingoita kuulokojeita. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa
lyhytaikaisesti kuulokojeiden äänenlaatuun ja aiheuttaa epätoivottuja ääniä.

• Älä käytä kuulokojeita kaivoksissa, öljykentillä tai muilla räjähdysherkillä alueilla, ellei alueita ole
sertifioitu kuulokojeiden käyttöä varten. Kuulokojeiden käyttäminen paikoissa, joita varten sitä ei ole
sertifioitu, saattaa olla vaarallista.
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• Älä kuivaa kuulokojeita uunissa, mikroaaltouunissa tai muissa lämmityslaitteissa. Muutoin ne sulavat
ja saattavat aiheuttaa palovamman.

• Virransyötön tuloon liitettyjen laitteiden on oltava turvallisia standardien IEC 60601-1, IEC 60065,
EN/IEC 62368-1 tai IEC 60950-1 vaatimusten mukaisesti.

• Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.

Tehokuulokojeisiin liittyvät varoitukset
• Tehokas kuulokoje voi tuottaa erittäin voimakasta ääntä, joka on tarkoitettu vaikean tai erittäin vaikean

kuulonaleneman hoitoon. Näin ollen on olemassa vaara, että jäljellä oleva kuulo heikkenee
entisestään.

• Kuulokojeesi on mukautettu vahvistamaan hiljaisia ja kovia ääniä tarpeidesi mukaan. Jos vahvistus
tuntuu liian voimakkaalta tai epäilet kuulokojeen toimintahäiriötä (esim. kuulet vääristynyttä tai
epätavallista ääntä), ota yhteys audionomiin. Toimintahäiriöinen kuulokoje voi vahingoittaa kuuloasi.

• Yleisesti ottaen altistuminen koville äänille voi vahingoittaa kuuloa. Syynä saattaa olla voimakkaana
soiva musiikki tai äänekkäät ympäristöt. Voit suojata kuulosi parhaiten vähentämällä altistumista
koville äänille ja äänekkäille ympäristöille tai käyttämällä kuulosuojaimia.

• Varoitus audionomeille: On oltava erityisen huolellinen, kun valitaan ja sovitetaan kuulokojeita, joiden
enimmäisäänenpaine ylittää 132 dB SPL mitattuna 2 cc acoustic coupler -laitteen avulla IEC 60318-
5:2006:n mukaisesti. Jäljellä oleva kuulo voi vaarantua entisestään.

• Varoitus audionomeille Pohjoismaissa: Erityistä varovaisuutta on noudatettava valittaessa ja
sovitettaessa kuulolaitteita, joiden enimmäisäänenpainetaso ylittää 132 dB SPL IEC 60318-4:2010 -
standardin mukaisella korvasimulaattorilla. Jäljellä oleva kuulo voi vaarantua entisestään.
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HUOMIO:

• Käytä kuulolaitteitasi audionomin suositusten mukaisesti. Vääränlainen käyttö voi vahingoittaa kuuloa.
• Älä käytä rikkinäistä tai muunneltua kuulolaitetta. Se ei välttämättä toimi kunnolla ja voi olla haitallista

kuulolle. Se voi myös aiheuttaa naarmuja tai haavoja terävien reunojen vuoksi.
• Käytä kuulokojeissasi vain valmistajan alkuperäisiä letkuja.
• Käytä vain kuulokojeiden kanssa käytettäväksi tarkoitettuja tarvikkeita. Kysy lisätietoja audionomilta.
• Älä yritä muuttaa kuulokojeen tai varusteiden muotoa. Tämä voi aiheuttaa ihoreaktioita tai teräviä

reunoja, jotka aiheuttavat naarmuja tai haavoja.
• Jos sinulla on kaksi kuulolaitetta, ne voidaan ohjelmoida eri tavalla. Älä vaihda niitä, sillä se voi

vahingoittaa kuuloasi. Kuulokojeesi on värimerkitty. Vasen = sininen. Oikea = punainen.
Jos kuulokojeitasi ei ole värimerkitty, pyydä audionomia lisäämään värimerkit.

• Jos epäilet vierasesineen jääneen korvaasi, ota yhteys korvalääkäriin Nämä esineet voivat olla
haitallisia ja aiheuttaa korvatulehduksen.

• Jos paikassa, jossa kuulokoje koskettaa korvaasi tai päätäsi, ilmenee kipua tai on haava, kuulokojeen
käytön jatkaminen saattaa pahentaa sitä tai estää sen paranemisen. Pyydä apua audionomilta.

• Kuulokojeesi on viritetty kuulosi mukaan. Älä anna muiden käyttää kuulokojeitasi. Muutoin heidän
kuulonsa saattaa vaurioitua.

• Kun langattomat toiminnot ovat käytössä, kuulokoje viestii muiden langattomien laitteiden kanssa
pienitehoisilla digitaalisesti koodatuilla lähetyksillä. On mahdollista, muttei todennäköistä, että tämä
vaikuttaa muihin elektronisiin laitteisiin. Siirrä tässä tapauksessa kuulokoje kauemmas elektronisesta
laitteesta, johon se vaikuttaa.

• Poista kuulokojeiden langaton tiedonsiirto käytöstä, kun näin täytyy tehdä.
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Kuulonhuollon ammattilaisille

VAROITUS: Kehittynyt äänenpainetaso lasten korvissa voi olla huomattavasti korkeampi kuin
keskimäärin aikuisilla On suositeltavaa suorittaa RECD-mittaus, jotta varmistetaan, että asennetun
OSPL90:n kohde on oikea.

HUOMIO: Älä vaihda kuulokojeen ulkokoteloa tai mitään sen osaa, ellei uutta osaa ole
asianmukaisesti ESD-suojattu.

52 Yleiset varoitukset ja varotoimet



Kyberturvallisuutta koskevat varoitukset
Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi vaarantaa kuulokojeesi tietoturvan ja mahdollisesti aiheuttaa
kuulonaleneman tai tinnitusta.

HUOMIO:

• Yhdistä kuulokojeesi vain luotettuun tai audionomin käyttämään tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen.
• Kuulokoje on valmis muodostamaan yhteyden 3 minuuttia käynnistämisen jälkeen. Älä käynnistä

kuulolaitetta uudelleen, jos joku, johon et luota, pyytää sitä, sillä se voi vaarantaa laitteen
turvallisuuden.

• Jos laite toistaa pariliitosäänen odottamattomaan aikaan, se voi tarkoittaa, että joku on saanut
yhteyden laitteeseesi.

• Käytä laitteessasi aina uusinta saatavilla olevaa ohjelmistopäivitystä.
• Vastaanota vain audionomilta odottamiasi live-avustuspuheluja.
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Vianmääritys
Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu
Kiertäminen,
"vihellys"

Onko korvakappaleesi asetettu
korvaan oikein?

Aseta se uudelleen.

Onko äänenvoimakkuus kovalla? Jos olet lisännyt äänenvoimakkuutta,
yritä vähentää sitä.

Pidätkö esinettä (esim. hattua,
puhelimen luuria) lähellä
kuulolaitetta?

Siirrä kättäsi poispäin, jotta
kuulokojeen ja esineen väliin jäisi
enemmän tilaa.

Onko korvasi täynnä vahaa? Käy audionomin tai lääkärin luona
tarkistuttamassa korvat vahan
varalta. Joillekin ihmisille kertyy
enemmän vahaa korviin sen jälkeen
kun heille on asennettu kuulokojeet.
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Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu
Ei ääntä Onko kuulokoje sammutettu? Käynnistä se.

Onko kuulokoje
induktiosilmukkatilassa?

Vaihda mikrofoniohjelmaan.

Onko kuulokoje ladattu? Aseta kuulokoje laturiin latautumaan.

Onko väliletku tai korvakappale
tukossa tai rikki?

Ota yhteyttä audionomiin.

Onko korvasi täynnä vahaa? Käy lääkärisi luona.

Onko ääni vääristynyt tai heikko Onko väliletku tai korvakappale
tukossa tai rikki?

Ota yhteyttä audionomiin.

Kostuiko kuulokojeesi? Käytä kuivausainetta
(kuivauspakkaus).

Akku tyhjenee hyvin nopeasti Jätitkö kuulokojeen päälle liian
pitkäksi ajaksi?

Laita kuulokojeet aina latautumaan
laturiin, kun et käytä niitä, esimerkiksi
yöksi, tai sammuta ne.

Onko kuulokoje vanha? Käy audionomin luona.

Kuulokoje ei lataudu Istuuko kuulokoje oikein laturissa? Laita kuulokoje uudelleen laturiin.

Onko kuulokojeen laturi kytketty
virtalähteeseen?

Kytke laturi virtalähteeseen. (Katso
laturin käyttöopas.)
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Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu
Onko sinulla vielä
ratkaisematon ongelma?

Ota yhteyttä audionomiin.
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Varoitus audionomeille (vain US)

Odotuksia kuulokojeista
• Kuulokoje ei palauta normaalia kuuloa eikä estä tai paranna elimellisistä syistä johtuvaa kuulovammaa.
• Kuulokojeen johdonmukainen käyttö on suositeltavaa. Useimmissa tapauksissa epäsäännöllinen käyttö ei

anna sinulle mahdollisuutta saada siitä täyttä hyötyä.
• Kuulokojeen käyttö on vain osa kuulon kuntoutusta, ja sitä voidaan joutua täydentämään kuuloharjoittelulla ja

huulilta lukemisen opastuksella.

Varoitus kuulokojeiden jälleenmyyjille
Audionomin on neuvottava tulevaa äänigeneraattorin käyttäjää kääntymään viipymättä lääkärin (mieluiten
korvalääkärin) puoleen ennen äänigeneraattorin hankkimista, jos audionomi toteaa tiedustelun, todellisen
havainnoinnin tai muun saatavilla olevan, tulevaa käyttäjää koskevan tiedon perusteella, että tulevalla käyttäjällä
on jokin seuraavista:

1. Näkyvä perinnöllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epämuodostuma.
2. Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 päivän aikana
3. Äkillinen tai nopeasti etenevä kuulon heikkeneminen viimeisten 90 päivän aikana.
4. Akuutti tai krooninen huimaus.
5. Toispuoleinen kuulon heikkeneminen, joka on alkanut äkillisesti tai hiljattain viimeisten 90 päivän aikana.
6. Audiometrinen ilma- ja luujohtokuulokynnysten ero on vähintään 15 desibeliä taajuudella 500 Hz, 1000 Hz ja

2000 Hz.
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7. Näkyviä merkkejä merkittävästä vahan kertymisestä tai vierasesineestä korvakäytävässä.
8. Kipu tai epämukavuus korvassa.

Tärkeä huomautus mahdollisille kuulokojeiden käyttäjille
Hyvä hoitotapa edellyttää, että henkilö, jolla on kuulonalenema, pyytää lääkärinlausunnon laillistetulla lääkärillä
(mieluiten korvasairauksiin erikoistuneelta lääkäriltä) ennen kuulokojeen hankintaa. Korvasairauksiin
erikoistuneita laillistettuja lääkäreitä kutsutaan usein otolaryngologeiksi, otologeiksi tai otorhinolaryngologeiksi.
Lääketieteellisen arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että kaikki lääketieteellisesti hoidettavissa olevat tilat,
jotka voivat vaikuttaa kuuloon, tunnistetaan ja hoidetaan ennen kuulokojeen ostamista.

Lääketieteellisen arvioinnin jälkeen lääkäri antaa sinulle kirjallisen lausunnon, jossa todetaan, että
kuulonalenemasi on arvioitu lääketieteellisesti ja että kuulokojeesta voisi olla sinulle apua. Lääkäri ohjaa sinut
tarvittaessa audiologin tai kuulokojeiden jälleenmyyjän luokse kuulokojeiden kokeilua varten.

Audiologi tai kuulokojeen jälleenmyyjä tekee kuulokojeen arvioinnin, jossa arvioidaan kykyäsi kuulla kuulokojeen
kanssa ja ilman sitä. Kuulokojeen arvioinnin perusteella audiologi tai kuulokojeen jälleenmyyjä voi valita ja
sovittaa kuulokojeen yksilöllisiin tarpeisiisi.

Jos sinulla on epäilyksiä siitä, pystytkö sopeutumaan vahvistimeen, sinun kannattaa tiedustella, onko sinulla
mahdollisuus kokeilla sitä ennen lopullista ostopäätöstä. Monet kuulokojeiden jälleenmyyjät tarjoavat nykyään
ohjelmia, joissa voit käyttää kuulokojetta jonkin aikaa nimellistä maksua vastaan, minkä jälkeen voit päättää,
haluatko ostaa kuulokojeen.

Liittovaltion laki rajoittaa kuulokojeiden myynnin henkilöille, jotka ovat hankkineet lääketieteellisen arvion
laillistetulta lääkäriltä. Liittovaltion lain mukaan täysi-ikäinen, joka on täysin tietoinen asiasta, voi allekirjoittaa
luopumisilmoituksen, jossa hän kieltäytyy lääketieteellisestä arvioinnista uskonnollisten tai henkilökohtaisten
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vakaumustensa vuoksi, jotka estävät lääkärin kuulemisen. Tällaisen poikkeusluvan käyttäminen ei ole
terveydellisten etujesi mukaista, ja sen käyttämistä ei suositella.

Kuulovammaiset lapset
Sen lisäksi, että kuulovammaisen lapsen on käytävä lääkärin vastaanotolla lääketieteellisessä arvioinnissa,
hänet olisi ohjattava audiologin vastaanotolle arviointia ja kuntoutusta varten. Kuulovamma voi aiheuttaa
ongelmia lapsen kielenkehityksessä sekä koulutuksellisessa ja sosiaalisessa kasvussa. Audiologi on
koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pätevä auttamaan kuulovammaisen lapsen arvioinnissa ja
kuntoutuksessa.
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Sääntelyä koskevat tiedot
Takuut ja korjaukset
Valmistaja myöntää kuulokojeille takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaaliviat vastaavan takuuasiakirjan
mukaisesti. Palvelukäytäntönsä mukaisesti valmistaja pyrkii takaamaan vähintään kuulokojeen alkuperäistä
vastaavan toiminnan. Yhdistyneiden Kansakuntien globaalin kompaktin aloitteen mukaisesti valmistaja on
sitoutunut toimimaan ympäristöystävällisesti parhaiden menettelytapojen mukaisesti. Kuulokojeet voidaan täten
valmistajan oman harkinnan mukaisesti vaihtaa uusiin tuotteisiin tai uusista tai huolletuista vanhoista osista
valmistettuihin tuotteisiin, tai korjata uusia tai kunnostettuja varaosia käyttäen. Kuulokojelaturien takuuaika
ilmoitetaan takuukortissa, jonka audionomi antaa.

Jos kuulokojeet vaativat huoltoa, ota yhteys audionomiin saadaksesi apua.

Jos kuulokojeissa esiintyy toimintahäiriöitä, pätevän teknikon tulee korjata ne. Älä yritä avata kuulokojetta itse.
Muutoin takuu mitätöityy.

Ympäristöolosuhteet
Tietoa lämpötilatestistä, käytöstä, kuljetuksesta ja varastoinnista
Kuulokojeillemme tehdään erilaisia testejä lämpötilan ja kostean lämmityksen vaihtelulla -25 °C (-13 °F) ja +70
°C (+158 °F) sisäisten ja alan standardien mukaisesti.
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Käytön aikana
Normaalikäytön aikana lämpötila ei saa ylittää raja-arvoja +5 °C (+41 °F) – +40 °C (104 °F) suhteellisen
kosteuden ollessa 15–90 %, ei-kondensoituva, ja, mutta ei edellytä yli 50 hPa:n vesihöyryn osapaineita. Sopiva
ilmanpaine on 700 hPa ja 1 060 hPa välillä.

HUOMIO: Kuulokojeet voivat kuumentua käytön aikana. Lämpötila voi olla jopa 43 °C (109 °F).

Kuljetuksen tai varastoinnin aikana
Kuljettamisen tai varastoimisen aikana lämpötila ei saa ylittää raja-arvoja

• -25 °C (-13°F) - +5 °C (41°F)
• +5 °C (41°F) - +35 °C (95°F) enintään 90 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa, ei kondensoituvassa

kosteudessa
• >+35 °C (95°F) - +70 °C (158°F) vesihöyrynpaineessa, joka on enintään 50 hPa.
Lämpenemisaika: 5 minuuttia.
Jäähdytysaika: 5 minuuttia.
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Odotettu käyttöikä
Tuotteen odotettu käyttöikä käyttötarkoituksen mukaisesti käytettynä on:

Tuote Käyttöikä

Kuulokoje 5 vuotta

Sisäänrakennettu ladattava akku 5 vuotta

Ääniletku 2 vuotta

Korvakoukku 2 vuotta

Korvakappale, pehmeä (silikoni) 2 vuotta

Korvakappale, kova (akryyli) 5 vuotta

Elektroniset lisävarusteet, esim. langattomat lisälaitteet 5 vuotta
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Lausunto
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 ja ISED-sääntöjen mukainen. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Laitteen on siedettävä mitä tahansa häiriöitä, mukaan lukien sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa siihen

toimintahäiriön.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteiden rajat FCC-
sääntöjen osan 15 sekä ISED-sääntöjen mukaisesti. Nämä rajat on määritetty estämään kohtuullinen
suoja haitallista säteilyä vastaan ihmisasuntoon asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriötä
radioyhteyksiin.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Mikäli laitteen sammuttamalla ja
käynnistämällä voidaan osoittaa, että se häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta, on
suositeltavaa, että häiriö yritetään poistaa jollakin seuraavista tavoista:

– Suuntaa vastaanottava antenni toisaalle tai siirrä se toiseen paikkaan.
– Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
– Kytke laite pistorasiaan, joka ei ole samassa virtapiirissä, johon vastaanotin on kytketty.
– Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Käyttäjältä voidaan evätä oikeus käyttää laitetta, jos siihen on tehty muutoksia.

Sääntelyä koskevat tiedot 63



Tuotteet noudattavat seuraavia säädöksiä:
• EU:n sisällä: Laite on EU:n lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen 2017/745 (MDR) liitteen I mukaisten

yleisten turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten mukainen.
• GN ReSound A/S ilmoittaa täten, että radiolaitetyyppi CABR80 on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU (RED)

mukainen.
• EU-yhdenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa seuraavassa osoitteessa:

www.declarations.resound.com.
• Yhdysvalloissa: FCC CFR 47 osa 15, alaluku C.
• Kanadassa: nämä kuulokojeet on sertifioitu ISED:n sääntöjen mukaisesti.
• Japanin radiolainsäädännön ja Japanin tietoliikennelainsäädännön vaatimusten täyttäminen: Tämä laite on

sertifioitu Japanin radiolain (電波法 ) ja Japanin televiestintäliiketoimintalain (電気通信事業法 ) mukaisesti.
Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Muutoin sille annettu käyttölupa raukeaa.

• Muut kansainväliset lakisääteiset vaatimukset on esitetty kyseisen maan lakisääteisissä vaatimuksissa.

Tyyppimerkinnät
Tähän käyttöoppaaseen sisältyvien mallien kuulokojeiden tyyppimerkinnät ovat:

CABR80, FCC ID: X26CABR80, IC6941C-CABR80.

Kuulokojeversiot
Power Behind-the-Ear (PBTE) -kuulokojeet, tyyppi CABR80 ja FCC ID X26CABR80, IC-numero 6941C-
CABR80 ladattavalla Li-Ion-paristolla, ovat saatavina seuraavina versioina:

RU988-DWC, RU788-DWC, RU588-DWC, RU488-DWC
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Tämä laite lähettää ja vastaanottaa RF-signaaleja 2,4 GHz–2,48 GHz -taajuusalueella. Radiotaajuuden
nimellislähtöteho 2,4 GHz:n taajuudella on:≦ 4 dBm.

Laitteessa on magneettinen induktioradio, joka toimii 10,66 MHz:n taajuudella. Radion magneettikentän
voimakkuus on: Max. -24 dBµA/m 10 metrin etäisyydellä.

Latauslähtöteho 333 kHz:ssä on: 300 mW.
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Tekniset tiedot
Tehokas BTE
Mallit: RU988-DWC, RU788-DWC, RU588-DWC, RU488-DWC   
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Maksimivahvistus

Ottotaso 50 dB SPL

Referenssivahvistus

Ottotaso 60 dB SPL

Täysi vahvistus (50 (dB SPL) tulo) Enintään
HFA

67
61

dB

Maksimiteho (90 (dB SPL) tulo) Enintään
HFA

133
129

(dB SPL)

Harmoninen särö 500 Hz
800 Hz
1 600 Hz
3 200 Hz

0,7
0,6
0,3
0,1

%

Telesilmukan herkkyys (1 mA/m tulo)
HFA – SPLIV@ 31,6 mA/m (ANSI)
Täysin päällä olevan telesilmukan herkkyys@ 1mA/m

Enintään
HFA
HFA

97
112
92

(dB SPL)

Vastaava tulokohina (ilman kohinanvaimennusta)
1/3-oktaavin sisäinen kohina, ilman melunvaimennusta

20
10

(dB SPL)

Taajuusalue IEC 60118-0: 2015 100–5170 Hz

Akun käyttöikä 24 Tuntia
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 mukaiset tiedot . Mitattu 2cc-kytkimellä.
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Suuritehoinen BTE (Metallinen koukku)
Mallit: RU988-DWC, RU788-DWC, RU588-DWC, RU488-DWC
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Ottotaso 50 dB SPL

Referenssivahvistus

Ottotaso 60 dB SPL

Täysi vahvistus (50 (dB SPL) tulo) Enintään
HFA

73
67

dB

Maksimiteho (90 (dB SPL) tulo) Enintään
HFA

133
129

(dB SPL)

Harmoninen särö 500 Hz
800 Hz

1 600 Hz
3 200 Hz

0,7
1,0
0,4
0,1

%

Telesilmukan herkkyys (1 mA/m tulo)
HFA – SPLIV@ 31,6 mA/m (ANSI)
Täysin päällä olevan telesilmukan herkkyys@ 1mA/m

Enintään
HFA
HFA

102
112
   97

(dB SPL)

Vastaava tulokohina (ilman kohinanvaimennusta)
1/3-oktaavin sisäinen kohina, ilman melunvaimennusta

20
11

(dB SPL)

Taajuusalue IEC 60118-0: 2015 100–4970 Hz

Akun käyttöikä 24 Tuntia

ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 mukaiset tiedot. Mitattu 2cc-kytkimellä.
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Lisätietoja
Tunnustukset
Kenneth MacKay (micro-ecc) on kirjoittanut osan tästä ohjelmistosta, ja se on lisensoitu seuraavilla ehdoilla:

Copyright ® 2014, Kenneth MacKay. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa, muutoksin tai ilman, on sallittua, jos seuraavat ehdot
täyttyvät:

• Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä esitetty tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja
seuraava vastuuvapauslauseke.

• Binäärimuodossa tapahtuvien uudelleenjakeluiden dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana
toimitetussa materiaalissa on mainittava edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava
vastuuvapauslauseke.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA TEKIJÄT TOIMITTAVAT TÄMÄNOHJELMISTON SELLAISENAAN, JA
KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN,
OLETETTUIHIN TAKUISIIN KAUPALLISESTA KELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN, ON HYLÄTTY. TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI TEKIJÄT EIVÄT MISSÄÄN
TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSAMISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ,
ESIMERKILLISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN,
KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMISEEN; KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN
MENETYKSEEN; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEEN) RIIPPUMATTA SIITÄ, MISTÄ NE JOHTUVAT
JA MILLÄ TAHANSA VASTUUN TEORIALLA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUKSESTA,
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ANKARASTA VASTUUSTA VAI VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDESTA (MUKAAN LUKIEN
HUOLIMATTOMUUS TAI MUU), JOTKA JOHTUVAT MILLÄÄN TAVALLA TÄMÄNOHJELMISTON
KÄYTÖSTÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJENMAHDOLLISUUS OLISI TIEDOSSA.

HUOMAUTUS: Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi
erityisesti iPhone-, iPad- ja iPod touch -malleihin ja että kehittäjä on sertifioinut sen Applen
suorituskykyvaatimusten mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen
turvallisuus- ja sääntelystandardien mukaisuudesta.

© 2023 GN Hearing A/S Kaikki oikeudet pidätetään. ReSound on GN Hearing A/S:n tavaramerkki. Apple, Apple-
logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android,
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätietoja 69



Huomautuksia
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Huomautuksia
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Valmistaja EU:n lääkinnällisten laitteiden
direktiivin 2017/745 mukaisesti:

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup,
Tanska
resound.com

Paikalliset yhteystiedot:

Suomi
GN Hearing Finland Oy/Ab
Pihatörmä 1 A 21
FI-02211 Espoo
Puh.: +358 9 4777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com

Ruotsi
GN Hearing Sverige AB
Box 21075
SE-200 21 Malmö
T: +46 31 800 150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se

Kaikista laitteeseen ja sen käyttöön liittyvistä vakavista onnettomuuksista on ilmoitettava laitteen lailliselle valmistajalle GN
ReSound A/S ja sen EU:n jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.
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